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Kompiuterinio koordimetro remonto techninė specifikacija 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Pirkimo objektas
	Kompiuterinio koordimetro „Power Ref 3/Plusoptix R09“ remontas
	Kompiuterinio koordimetro „Power Ref 3/Plusoptix R09“ remontas

	2.
	Reikalavimai remontui
	Kompiuterinio remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus
	Kompiuterinio remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus

	3.
	Remonto, remontui naudojamų atsarginių dalių kaina ir transportavimo išlaidas
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su kompiuterinio koordimetro „Power Ref 3 / Plusoptix R09“ remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių kainą ir transportavimo išlaidas
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su kompiuterinio koordimetro „Power Ref 3 / Plusoptix R09“ remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių kainą ir transportavimo išlaidas

	4.
	Atliktiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama garantija
	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai
	6 mėnesiai
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