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	1. 
	Turi būti parengtas įrangos techninės priežiūros reglamentas, pagal gamintojo techninę dokumentaciją.
	Pateikiame įrangos techninės priežiūros reglamentą, parengtą pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Reglamentas pateikiamas su konkurso medžiaga.

Kartu su pasiūlymu pateikiame „Technines priežiūros reglamentą“



Į paslaugos kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, muito mokesčiai, informacinės sistemos E. sąskaita naudojimo išlaidos, transporto paslaugos (atvykimo, komandiruotės išlaidos) bei medicinos priemonės techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimas (privalomi profilaktiniai darbai, derinimas, kalibravimas, programavimas, programų atnaujinimas numatyti gamintojo ir Lietuvos Respublikos teisės aktais), visi kiti mokesčiai susiję su paslaugos atlikimu t. y. fiksuojama galutinė kaina.  

1. Paslauga atliekama pagal nustatyta tvarka suderintą grafiką, pagal ligoninės poreikius, atskirais užsakymais.
 1.2 Tiekėjas įsipareigoja atlikti medicinos prietaisų techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą.
1.3 Paslaugų įvykdymo terminai. 
1.3.1 Medicinos priemonių techninė priežiūra. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas per 10 darbo dienų elektroniniu paštu privalo pateikti ligoninės įgaliotam asmeniui (skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėjui, radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėjui) derinimui paslaugų teikimo grafiką ir medicinos priemonės gamintojo techninės priežiūros reglamentus, kuriuose nurodomas privalomas techninės priežiūros periodiškumas ir techninės priežiūros darbai.
Medicinos priemonės techninę priežiūrą vykdyti pagal abiejų šalių suderintą grafiką ir medicinos priemonės gamintojo reglamentą. Atlikus medicinos priemonės techninės priežiūros paslaugą, surašyti darbų atlikimo aktą, apie atliktus darbus bei leidimą/draudimą dirbti įrašyti medicinos priemonės pase, apie rezultatus informuoti skyriaus, kuriame instaliuota medicinos priemonė, vedėją ir radioterapijos skyriaus medicinos fizikos sektoriaus vedėją, kurie priima atliktus darbus ir pasirašo darbų atlikimo akte. 
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