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Vienkartinių priemonių endoskopijoms kokybės ir techniniai reikalavimai


	Pirk. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė su  nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	8
	Citologinis biliarinis šepetėlis
	Sterilus;
Darbinio dvigubo kanalo Rx tipo kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, išorinis diametras 8 Fr, su rentgeno kontrastinėmis žymėmis, šepetėlio skersmuo 2-2,1 mm. Tinkamas darbui su 0,035‘‘ viela- pravedėju. 
	Sterilus;
Darbinio dvigubo kanalo Rx tipo kateterio ilgis 210 cm, išorinis diametras 8 Fr, su rentgeno kontrastinėmis žymėmis, šepetėlio skersmuo 2 mm. Tinkamas darbui su 0,035‘‘ viela- pravedėju. 
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