Techninė specifikacija autoimuninių ir infekcinių ligų diagnostiniam analizatoriui 1 vnt. (analizatorius gaunamas panaudos būdu)

	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje,  dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1. 
	Analizatorius – 1 vnt. panaudai
	pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius ne senesnis kaip 5 m. nuo pagaminimo datos
	ALEGRIA, autoimuninių ir infekcinių ligų analizatorius, Gamintojas ORGENTEC, Vokietija
ALEGRIA Brošiūra_1.1,4psl.

	2. 
	Reikalavimai automatiniam imunofermentinių tyrimų analizatoriui
	Galintis atlikti ne mažiau 30 skirtingų tyrimų vienu metu.
	Galintis atlikti ne mažiau 30 skirtingų tyrimų vienu kartu.
ALEGRIA Brošiūra_2.2psl.

	3. 
	Tyrimų metodikos
	Kiekybinis pilnai automatizuotas ELISA procesas.
	Kiekybinis pilnai automatizuotas ELISA procesas.
Išrašas iš Naudojimo Manualo_3.5psl

	4. 
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje.
	Būtina
	Analizatorius turi galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje. CODE 128
Išrašas iš serviso Manualo_9.7psl

	5. 
	Mėginio tipas
	Kraujo serumas, plazma.
	Kraujo serumas, plazma.
Reagentų aprašymai

	6. 
	Kalibracija
	Kiekvienas tyrimas kalibruojamas automatiškai be operatoriaus įsikišimo ir nenaudojant papildomų priemonių.
	Kiekvienas tyrimas kalibruojamas automatiškai be operatoriaus įsikišimo ir nenaudojant papildomų priemonių.
ALEGRIA Brošiūra_4.1psl.
ALEGRIA Brošiūra_4.2psl.


	7. 
	Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą
	Analizatoriai turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą. 
	Analizatorius palaiko komunikaciją standartiniu protokolu su ligoninėje įdiegta informacine sistema. 
Išrašas iš serviso Manualo_10.9,10psl.

	8. 
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	Būtina
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis komplektuojamas kartu su pristatymu.

	9. 
	Darbo vadovas
	Turi būti pateikti darbo vadovai lietuvių ir anglų kalbomis. Pateikiama kartu su prekėmis.

	10. 
	Aprašymai, naudojimo instrukcijos
	Turi būti pateikti, aprašymai, naudojimo instrukcijos ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami). Pateikiama kartu su prekėmis.

	11. 
	Personalo mokymas
	Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriais. 

	12. 
	CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC
	Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Kartu su prekėmis pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. 

	13. 
	Analizatoriaus priežiūra
	Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos, ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas). Pateikiama kartu su prekėmis.

	14. 
	Techninis analizatoriaus aptarnavimas
	Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas  serviso inžinierių.

	15. 
	Garantiniai įsipareigojimai, remontas
	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų prietaisų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.  Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. 



Pastaba. Visiems nurodytiems tyrimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
