   ES Patvirtinimo deklaracija
Radiometer Medical A/S
Åkandevej 21
DK-2700 Brønshøj

 Prisiima atsakomybę deklaruodami, kad žemiau išvardinti produktai
Arterinio kraujo ėmimo sistema PICO™70 su adata

	22Gx25mm, Ref. Nr.:
	23Gx25mm, Ref. Nr:

	956-522
	956-533

	956-523
	

	956-563
	

	22Gx32mm, Ref. Nr.:
	23Gx32mm, Ref. Nr.:

	956-525
	956-534

	956-526
	

	23Gxl6mm, Ref. Nr.:
	25Gxl6mm, Ref. Nr.:

	956-529
	956-547

	956-531
	956-548

	956-532
	956-549

	956-546
	956-550



atitinka šios direktyvos nuostatas:

 93/42/EEC (MDD), priedas II
Išdavimo vieta:    Kopenhaga
Data:
Gegužės 4, 2004
išdavė:     Kirsten R0110
     Kokybės direktorė 

 Parašas: ()
RADIOMETER COPENHAGEN
