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Priedas Nr. 2

Mikroskopo dalių techninė specifikacija 

	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Lempų modulis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas 6 mėnesiai.

	2.
	Šviesos šaltinio lempų modulio jungtis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
	1. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas 6 mėnesiai.

	3.
	Šviesos šaltinio valdiklis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Carl Zeiss“ videoendoskopo – chirurginio mikroskopo endonozaline sistema „OPMI Sensera“;
2. Garantinis terminas 6 mėnesiai.


	

Papildomas reikalavimas:
Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.
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