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Priedas Nr. 2 

Čiužinio užvalkalų techninė specifikacija - kiekis 2vnt.

	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aktyvaus kompresorinio čiužinio užvalkalas
	1. Techniškai suderinamas su  LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Linet“ čiužiniu ,,Virtuoso“
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai
	1. Yra techniškai suderinamas su  LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo ,,Linet“ čiužiniu ,,Virtuoso“
2. Garantinis terminas 6 mėnesiai



[bookmark: _Hlk127267085]Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos








