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Lovų dalių techninė specifikacija
	Pirkimo
dalies
Nr.
	Pavadinimas
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti
(kiekis 1 vnt.)
	1. H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Proma Reha“ elektrinio valdymo funkcine lova „Geneo“;
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
	1. H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Proma Reha“ elektrinio valdymo funkcine lova „Geneo“;
2. Garantinis terminas 6 mėnesiai.



Papildomas reikalavimas:
1.  Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

