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Priedas Nr. 2

Operacinio stalo kojų laikiklių techninė specifikacija (kiekis 1 pora)

	Eilės Nr.
	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Techninis suderinamumas

	Kojų laikikliai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Getinge (Maquet GmbH)“ operaciniu stalu „Delta Classic“;
(gamintojo „Getinge (Maquet GmbH)“ kojų laikiklių kodo Nr. 1001.65A0 arba lygiavertis)
	Kojų laikikliai techniškai yra suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Getinge (Maquet GmbH)“ operaciniu stalu „Delta Classic“;

(gamintojo „Getinge (Maquet GmbH)“ kojų laikiklių kodo Nr. 1001.65A0

Atitikmuo dokumente: “priedas 1”

	2.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai
	Suteikiama garantija: 6 mėn.


	

Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.
2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.
3. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
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