SPS 1 priedas

 Operacinės įrenginių dalių pirkimo (10051) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk193894226]IV pirkimo dalis – Neuromonitoringo sistemos artefaktų nutildymo jutiklis 

	Eil. Nr.
	
Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(Pildo tiekėjas)

	1.
	Medicinos prietaiso neuromonitoringo sistemos skydliaukės chirurgijai Inomed Medizintechnik GmbH C2 NERVEMONITOR (Inv. Nr. IT-000070, gam. nr. 20C186, gamybos metai – 2020) dalys:

	1.1.
	Artefaktų nutildymo jutiklis (prekės kodas – 510025; skirtas aukšto dažnio triukšmui slopinti, naudojamas su C2 ir ISIS IOM neuromonitoringo aparatais, gali būti dezinfekuojamas)
	Artefaktų nutildymo jutiklis (prekės kodas – 510025; skirtas aukšto dažnio triukšmui slopinti, naudojamas su C2 ir ISIS IOM neuromonitoringo aparatais, gali būti dezinfekuojamas)
Produkto_aprašymas.pdf psl. 2 Nr.1

	1.2.
	Kiekis – 2 vnt.
	Kiekis – 2 vnt.

	1.3.
	Prekių būklė – Prekė turi būti nauja, nenaudota, gamintojo rekomenduojama
	Prekė nauja, nenaudota, gamintojo rekomenduojama ir patvirtinta
Gamintojo deklaracija.pdf psl. 1

	1.4.
	Kitos sąlygos – visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą
	Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, įskaitytos į pasiūlymo kainą



2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
__________________________________________




















SPS 1 priedas

 Operacinės įrenginių dalių pirkimo (10051)  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI pirkimo dalis – Radiodažnuminio generatoriaus LG2 priedai 

	Eil. Nr.
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(Pildo tiekėjas)

	1.
	x

	1.1.
	X
	X

	1.2.
	X
	X

	1.3.
	X
	X

	1.4.
	X
	X

	1.5.
	X
	X

	1.6.
	X
	X

	1.7
	X
	X



2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
_____________________________________________
