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Kraniotomo rankenos techninė specifikacija 

	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Kraniotomo rankena
(kiekis 1 vnt)
	1. Siūloma kraniotomo rankena turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Nakanishi Inc. (NSK)“ elektrinio jėgos instrumento komplektu „Primado 2“ gamyklinis Nr.00001980
(kataloginis kodas P200-CRA arba lygiavertis)
2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių
	1. P200-CRA

2. Garantinis terminas 12 mėnesių



Papildomas reikalavimas: 
1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
3. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
4. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių iliustracijomis.
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