lyuréthane perméable au gaz. Le composé hydrocolloide contient
e de sodium, une résine tackifiante (ester glycérique de résine de bois
1ére synthétique (copolymeres triblocs linéaires a base de styréne et

dérivé de la colophane.

. Une fois les exsudats absorbés, la couche d'hydrocolloides se

ide propice a la cicatrisation. Le film en polyuréthane crée une barriere
hydrofuge tout en laissant passer la vapeur d'humidité et les gaz. Le gel
ment n‘adhére pas a la plaie et le processus de cicatrisation n'est par
1t. Les tissus nouvellement formés ne sont pas non plus abimés.

oll s'adapte aisément aux contours du corps. Hydrocoll est doté d'une

 unique pour le traitement des plaies avec exsudats faibles a modérés,
jambe, décubitus, etc.) ou les briilures du premier ou du second degré,
roduit peut étre utilisé sur une durée cumulée dépassant les 30 jours.

s plaies a exsudats faibles.
eau humaine réalisé par des professionnels de santé.

Il appropriées. Le pansement doit dépasser d‘au moins un centimétre
n place. Si nécessaire, découper le pansement avec des ciseaux stériles

rt de protection en papier, placer Hydrocoll sur la plaie, ajuster les bords

ection en papier et presser le pansement dans le sillon interfessier,
5 le bas ou vers le haut, selon la position et la profondeur de I'ulcere.

retirer la grande section du support de protection en papier, placer
| sur la plaie, retirer le reste du support de protection en papier, puis
nt.

ation d'un gel blanchétre, visible sur le dessus sous la forme d'une

it étre changé lorsque la cloque a quasiment atteint les bords du
nansement, celui-ci doit étre changé immédiatement. Pour changer le
ll et retirer le pansement délicatement.

ide reste sur la plaie. Cette couche de gel n"empéche aucunement la
cée si nécessaire.

d de |'état de la plaie et du niveau d'exsudats, mais le pansement peut
t jusqu'a 7 jours.

nts présentant une sensibilité connue & I'un des composants.

essures touchant le muscle, le tendon ou I'os. Il ne doit pas étre
es ou les brilures du troisieme degré.

tielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du
formément aux lois, réglementations et normes locales applicables et

utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les
intes ou allaitantes et en I'absence de données contraires, |'utilisation
se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un

age unique est dangereuse. Le traitement des dispositifs en vue de leur
tégrité et a leurs performances. Informations sur demande.

n européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique
‘médicaux) ; si, lors de I'utilisation de ce dispositif ou suite a son
uillez le signaler au fabricant et/ou a son représentant autorisé et
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rband dat bestaat uit een klevende hydrocolloidlaag afgedekt
5 bedekt met beschermstroken gemaakt van gesiliconiseerd papier

elpack.

ddel. Het bevat geen medicinale substanties, weefsel of cellen van
aterialen. Het is gesteriliseerd met straling.

olyurethaan schutlaag. Het hydrocolloidmateriaal bevat hoofdzakelijk
rachtversterker (glycerolester van sterk gehydrogeneerde geraffineerde
eaire triblokcopolymeer gebaseerd op styreen en isopreen) en minerale

at uit een colofoniumderivaat.

dat het exsudaat is geabsorbeerd, transformeert de hydrocolloidlaag tot
ngeving biedt. Het binnendringen van ziektekiemen wordt voorkomen
rafstotend en vochtdamp- en gasdoorlatend. Aangezien de gel wordt
ft het verband niet aan de wond en wordt het genezingsproces niet

nd. Nieuw gevormd weefsel wordt niet beschadigd.

1t Hydrocoll zich eenvoudig naar de lichaamscontouren. Het oppervlak
otend.

eenmalig gebruik voor de behandeling van matige tot licht exsuderende
veren, decubitus, etc.) of brandwonden tot graad II, gebruikt door

uik van het product kan meer dan 30 dagen bedragen.

ling van licht exsuderende wonden.

/an menselijke huid door professionele gebruikers.

Hydrocoll. Het verband moet ten minste één centimeter groter zijn dan
ig op zijn plek blijft. Knip het verband indien nodig met een steriele

schermpapier, plaats Hydrocoll op de wond, pas de randen aan en druk

pier en druk het verband in de bilspleet. De punt van het verband mag
elijk van de positie en de diepte van de doorligwond. Druk de randen

: verwijder het grootste deel van het beschermpapier, plaats het
ind over de wond, verwijder de rest van het beschermpapier, leg

en wittige gel gevormd die aan de bovenkant zichtbaar is als een
rorden verwisseld als de blaas bijna de rand van het verband heeft
t, moet het onmiddellijk worden verwisseld. Til om het verband te

PEHICOla di poliure€tano. 1 1ato a contatlo con la Terita € rivestito da Strisce Protettive In Carta shiconata €/0
pellicola in PET.

L'imballaggio primario € una pellicola / una confezione peel pack in pellicola.

Hydrocoll & un dispositivo medico non attivo. Non contiene sostanze medicinali, tessuti o cellule di origine umana
0 animale oppure nanomateriali. E' sterilizzato con radiazioni ionizzanti.

Composizione

Hydrocoll consiste in un rivestimento di poliuretano permeabile ai gas. Il composto idrocolloidale contiene
principalmente carbossimetilcellulosa sodica, un adesivante (estere della glicerina della resina del legno raffinata
e altamente idrogenata), un elastomero sintetico (copolimero lineare a tre blocchi a base di stirene e isoprene)

e olio minerale.

Nota: I'adesivante é costituito da un derivato del gruppo di composti della colofonia.

Proprieta e modo di azione

Il prodotto cattura I'essudato della ferita. Una volta catturato |'essudato, lo strato idrocolloidale si trasforma in un
gel che crea un ambiente umido per la guarigione della ferita. La pellicola in poliuretano impedisce I'ingresso dei
germi. La pellicola & idrorepellente ma permette il passaggio del vapore acqueo e dei gas. Poiché il gel si forma
durante I'applicazione, la medicazione non aderisce alla ferita e il cambio di medicazione non compromette il
processo di guarigione. Il tessuto appena formato non viene danneggiato.

Grazie al materiale sottile e flessibile, Hydrocoll si adatta facilmente ai contorni del corpo. La superficie di
Hydrocoll & idrorepellente e resistente allo sporco.

Destinazione d'uso

Hydrocoll € una medicazione sterile monouso utilizzata dagli operatori sanitari per il trattamento di ferite con
essudato da medio a lieve quali ferite croniche (ulcere alle gambe, decubito ecc.) o ustioni massimo di Il grado.
L'uso cumulativo del prodotto puo superare i 30 giorni.

Hydrocoll thin e destinato al trattamento di ferite leggermente essudanti.
Hydrocoll & destinato al trattamento della cute umana effettuato da professionisti.

Modalita di applicazione

Selezionare la grandezza e la forma pil adatta di Hydrocoll. La medicazione dovrebbe avere dimensioni maggiori
di almeno un centimetro rispetto alla ferita affinché rimanga saldamente in posizione. Se necessario, tagliare la
medicazione con forbici sterili in base alle dimensioni della ferita.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: rimuovere la carta protettiva, posizionare Hydrocoll sulla ferita, regolare i bordi per
adattarli e premere.

Hydrocoll sacral: rimuovere la carta protettiva e premere la medicazione nella piega interglutea. L'estremita della
medicazione puo essere rivolta verso I'alto o verso il basso a seconda della posizione e della profondita dell'ulcera.
Premere con forza i bordi.

Hydrocoll concave per tallone e gomito: rimuovere il pezzo pili grande di carta protettiva, posizionare la parte
centrale della medicazione Hydrocoll sulla ferita, rimuovere il resto della carta protettiva, quindi sovrapporre le
alette per adattarle.

In sequito alla cattura dell'essudato si formano un gel biancastro, visibile sulla parte superiore come area scolorita,
e una bolla. Cambiare Hydrocoll quando la bolla ha quasi raggiunto il bordo della medicazione. In caso di perdita
di essudato dalla medicazione, é necessario cambiarla immediatamente. Per cambiare la medicazione, sollevare
Hydrocoll ai bordi e rimuovere attentamente I'intera medicazione.

Puo accadere che sulla ferita rimanga uno strato di gel idrocolloidale che, tuttavia, non compromette la guarigione
della ferita e, se necessario, pud essere risciacquato.

La durata della medicazione dipende dalle condizioni della ferita e dal livello di essudato, ma puo rimanere
applicata sulla ferita fino a 7 giorni.

Controindicazioni
Hydrocoll & controindicato in caso di allergia del paziente a uno dei componenti.

Hydrocoll non deve essere usata su ferite che implicano muscoli, tendini o esposizione ossea. Non deve essere
applicato su ferite clinicamente infette o ustioni di terzo grado.

Smaltimento del prodotto

Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, i componenti monouso dei
dispositivi medici devono essere smaltiti secondo le procedure di smaltimento in conformita alle leggi locali
vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni applicabili.

Precauzioni particolari

In assenza di dati a supporto dell'utilizzo di tale medicazione su gruppi di popolazione sensibile come neonati,
bambini, donne in gravidanza o in allattamento, e in assenza di dati contrari a tale utilizzo, la medicazione deve
essere impiegata con cautela su tali soggetti, sequendo le indicazioni del medico.

I riutilizzo di un dispositivo medico monouso € pericoloso. Riprocessare i dispositivi al fine di un riutilizzo potrebbe
danneggiare gravemente la loro integrita e le loro prestazioni. Informazioni disponibili su richiesta.

Segnalazione di incidenti

Per un paziente/utilizzatore/terza parte nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento
2017/745/UE sui dispositivi medici), se, durante I'uso del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo,

si & verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o al rappresentante autorizzato e alla
propria autorita nazionale.
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Instrucciones de uso

Descripcion del producto

Hydrocoll es un apésito para heridas autoadhesivo estéril que consiste en una capa adhesiva hidrocoloide cubierta
de una pelicula de poliuretano. El lado en contacto con la herida esta cubierto de un revestimiento desprendible
fabricado con papel siliconado y/o pelicula de PET.

El embalaje principal es una pelicula o envase despegable.

Hydrocoll es un producto sanitario no activo. No contiene ninguna sustancia medicinal, tejidos o células de origen
humano o animal ni nanomateriales. Ha sido esterilizado utilizando irradiacion.

Composicion

Hydrocoll consiste en una capa de poliuretano permeable a los gases. El compuesto hidrocoloide contiene
principalmente carboximetilcelulosa de sodio, un agente adherente (éster de glicerol de resina de madera refinada
altamente hidrogenada), un elastomero sintético (copolimero triblogue lineal basado en estireno

e isopreno) y aceite mineral.

Nota: el agente adherente consiste en un derivado del grupo compuesto de colofonia.

Caracteristicas y principio de accion

El producto absorbe el exudado de las heridas. Una vez se ha absorbido el exudado, la capa hidrocoloide se
transforma en un gel que forma un ambiente himedo de curacion en la herida. La pelicula de poliuretano impide
la penetracion de bacterias. Esta pelicula es resistente al agua y permite que pase el vapor de humedad y el gas.
Dado que durante la aplicacién se genera gel, el apdsito no se pega a la herida y el proceso de curacion no se ve
afectado por el cambio de aposito. El tejido recién formado no se dafa.

Gracias al fino material flexible, Hydrocoll se adapta con facilidad a los contornos del cuerpo. La superficie de
Hydrocoll repele la suciedad y el agua.

Uso previsto

Hydrocoll es un apésito estéril para heridas de un solo uso destinado al tratamiento de heridas con exudado
medio a ligero, p.ej. heridas cronicas (llceras en piernas, dectibito, etc.) o quemaduras de hasta

grado Il y utilizado por profesionales sanitarios. El uso acumulativo del producto puede superar los 30 dias.

Hydrocoll thin esta pensado para el tratamiento de heridas con exudado ligero.

Hydrocoll esté destinado para el tratamiento de la piel humana por parte de profesionales.

Modo de aplicacion

Seleccione el tamafio y forma correctos de Hydrocoll. El apésito deberia ser mayor que la herida en al menos un

centimetro para asegurarse de que quede bien fijado en su sitio. En caso necesario, cortar el apésito con tijeras
estériles segun el tamafio de la herida.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: retirar la tira de papel protector, colocar el Hydrocoll sobre la herida, ajustar los bordes
para encajarlo y presionar.

Hydrocoll sacral: retirar la tira de papel protector y presionar el apésito en el canal anal. El extremo del apdsito
puede sefialar hacia arriba o abajo dependiendo de la posicion y profundidad de la Ulcera. Presionar los bordes
con firmeza.

Hydrocoll concave para el taldn y el codo: retirar la parte mas grande de la tira de papel protector y colocar la
parte central del apdsito Hydrocoll sobre la herida, retirar el resto de papel protector y solapar las aletas para

P Descricdo do produto

Hydrocoll é um penso auto-adesivo estéril que consiste numa camada hidrocoléide adesiva coberta com uma
pelicula de poliuretano. O lado da ferida é coberto com um revestimento destacavel de papel siliconizado e/ou
pelicula PET.

A embalagem primaria € uma bolsa estéril de pelicula.

Hydrocoll é um dispositivo médico nao ativo. N&o contém quaisquer substancias medicinais, tecidos ou células
de origem humana nem animal ou nanomateriais. E esterilizado por radiacio.

Composicdo

Hydrocoll consiste numa cobertura em poliuretano permeével a gases. O composto de hidrocoléide contém
principalmente carboximetilcelulose sédica, um agente aderente (éster de glicerol de resina de madeira refinada
altamente hidrogenada), um elastomero sintético (copolimero tribloco linear a base de estireno e isopreno) e leo
mineral.

Nota: o agente aderente consiste num derivado do grupo de compostos de colofonia.

Propriedades e modo de acdo

0 produto absorve o exsudado da ferida. Depois do exsudado ter sido absorvido, a camada hidrocoloide
transforma-se num gel que proporciona um ambiente hiimido para cicatrizar a ferida. A entrada de

germes ¢ evitada pela pelicula de poliuretano. A pelicula repele a 4gua e permite a passagem de vapor de dgua
e gas. Dado que o gel é produzido durante a aplicacéo, o penso ndo se cola a ferida e o processo de cicatrizacao
néo ¢ afetado pela mudanca do penso. O tecido recém-formado nao é prejudicado.

Gracas ao material flexivel fino, o Hydrocoll molda-se facilmente aos contornos do corpo. A superficie do Hydrocoll
repele a sujidade e a agua.

Utilizacao prevista

Hydrocoll é um penso estéril, descartavel, para o tratamento de feridas de exsudado ligeiro a moderado, tais como
feridas cronicas (dlceras de perna, Ulceras de pressao, etc.) ou queimaduras até 2.° grau, utilizado por profissionais
de satde. A utilizacdo acumulada do produto pode exceder os 30 dias.

Hydrocoll thin destina-se ao tratamento de feridas de exsudado ligeiro.
Hydrocoll destina-se ao tratamento em pele humana por utilizadores profissionais.

Modo de utilizacdo

Selecione o tamanho e forma corretos do Hydrocoll. O penso deverd exceder a ferida em, pelo menos, um
centimetro para assegurar que se mantém firmemente no lugar. Se necessario, corte 0 penso com uma tesoura
esterilizada conforme o tamanho da ferida.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: remova o papel de protecao, coloque o Hydrocoll sobre a ferida, ajuste os rebordos para
se adaptar a ferida e pressione.

Hydrocoll sacral: remova o papel de protecdo e pressione o penso na fenda interglitea. A ponta do penso pode
ficar direcionada para cima ou para baixo, dependendo da posicdo e da profundidade da tlcera. Pressione bem
os rebordos.

Hydrocoll concave para o calcanhar e cotovelo: remova a maior parte do papel de protecdo, coloque a parte média
do penso Hydrocoll sobre a ferida, remova o restante papel de protecao, depois sobreponha as abas para ajustar.

Devido a absorcao do exsudado, forma-se um gel esbranquicado que é visivel na parte superior sob a forma de
descoloracao e uma bolha. Hydrocoll deve ser mudado quando a bolha tiver atingido quase a borda do penso.
Se sair exsudado do penso, € necessario muda-lo imediatamente. Para mudar o penso, levante o Hydrocoll nas
bordas e remova cuidadosamente todo o penso.

Pode acontecer que uma camada de gel hidrocoldide permaneca na ferida. Esta nao prejudicara a cicatrizacdo da
ferida e pode ser lavada, se necessario.

0 tempo de utilizacdo do penso varia conforme as condicdes da ferida e o nivel de exsudado, mas pode manter-se
sobre a ferida até 7 dias.

Contraindicacoes
Hydrocoll é contraindicado em pacientes com alergia a qualquer um dos seus componentes.

Hydrocoll ndo pode ser utilizado em feridas que se estendam a musculos, tenddes ou ossos. Nao pode ser
aplicado sobre feridas clinicamente infetadas nem em queimaduras de 3° grau.

Eliminagdo do produto

Para minimizar o risco de possiveis infecdes, ou de poluicdo ambiental, os procedimentos a sequir para a
eliminacdo dos componentes descartaveis do dispositivo médico devem estar conforme a legislacao local aplicavel,
as regras, os regulamentos e as normas de prevencao da infecdo.

Precaucdes especiais

Na auséncia de dados que suportem a utilizacao deste penso em grupos populacionais sensiveis, como bebés,
criancas, mulheres gravidas ou a amamentar, e de dados que indiquem o contrario, a utilizacao deste penso
nestes grupos populacionais deve ser feita com precaucdo e sequindo a recomendacdo do médico.

A reutilizacdo de dispositivos médicos de uso tnico € perigosa. O reprocessamento de dispositivos, com vista a sua
reutilizacdo, pode danificar a sua integridade e o seu desempenho. Informacdes disponiveis mediante solicitacdo.

Comunicacao de incidentes

Para um paciente/utilizador/terceiro na Unido Europeia e nos paises com regime regulamentar idéntico
(Regulamento 2017/745/UE relativo aos dispositivos médicos); se, durante o uso deste dispositivo, ou como
consequéncia do seu uso, ocorrer um incidente grave, reporte o ocorrido ao fabricante e/ou ao representante
autorizado e a sua autoridade nacional.

Data da revisao do texto: 2020-12-09
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08nyiec xpriong

Nepypadn mpoiévtog

To Hydrocoll eivat éva amootelpwiévo emiBepa TpavpaTwy mov aroteAeitat and éva autokOAANTo oTpwHa
vdpokoAhoeIdoUg, To oToio kaAUTTETal antd pia pepBpavn MoAuoupebavng. H Theupd Tou Tpaduatog
KaAUmTeTal pe emevaloelg aneheubépwang amd athikovoxapto 1 pepPpavn PET.

H kbpia ouokevaoia eivat pa pepBpavn/pia atopiki) ouakevaoia pepBpavng.

To Hydrocoll eivat éva pn evepyod 1TPOTEXVOAOYIKG TIPOIOV. A€V TIEPIEXEL UPHAKEVTIKES OUTIEC, 10TO 1) KUTTapa
avBpwmvng 1} (WIKNAS TpogXeuang 1 vavoiAikd. Eival amooteipwpévo pe ¥prion aktivoBoAiag.

20vOeon

To Hydrocoll anoteleitat ané éva kaAvpa toAvoupebavng pe dlamepatotnta aepiov. H évwan vdpokoroedoig
anoteAeitat kupiwg ané vatplodyo kapBo§upebulokuttapivn pe ataupodeapous, £va KOANTIKG édo (eatépag
yAukepivng pe 18aitepa uSpoyovwpévo koAodwvio EAou), €va CUVBETIKG EAAOTOMEPES (YPaUMIKO GUOTASIKO
OUMMOAULEPES e BATN TO OTUPEVIO KAl TO 10OTIPEVIO) Kal OPUKTEAQIO.

Snpeiwon: To k0ANTIKG PETO amoTeAeital amo Tapdywyo TS opadag EVoewv koAopwviou.

1810TnTEC KAt TPdTIOG Spaang

To mpoiov amoppodd e§iépwia Tpavparog. Metd Ty anoppodnan Tou e§IPWHATOE, To OTPWHA UEPOKOAAOEBOUG
HETapopWVETAL O YEAN TOL TIapExEL £va Lypo MepIBaAAov emolAwang Tou Tpadpatog. H eioodog ota pikpoRia
anoTpémeTal péow Tng pepPpavng moAuoupebavng. H pepPpavn eivat adiaBpoyn kat emTpemet v e§atuion g
uypaoiag kat T SiéAeuan agpiou. Epooov 1) yéAn mapdyetal katd Ty epappioyl, To emibepa Sev mpookoAAdtat ato
Tpadpa kat ) Siadikacia emovAwang dev emnpeadetat ané v alhayr Tou emBEUaTog. O VEOOXNUATIONEVOG 10TOG
Oev kataotpédetal.

Xdpn oto Aemté evkapmto uAko, To Hydrocoll maipver evkoAa To mepiypappa Tou owpatog. H emdaveia tou
Hydrocoll eivat avtippumavtiki kat adiaBpoxn.

MpoPAenspevn xprion

To Hydrocoll eivat éva amootelpwpiévo emibepa Tpavpatwy piag xpRang yia t Hepameia TPaUPATWY Pe PETPIO £wG
fimo e€idpwpa, OMWG Ta Xpovia Tpaspata (EAkn modiwy, eEEAkwan and katakAion k.ATL) fj eykaupdTwy £wg kat
20u Babpou, o ¥pnaipoTIolEiTal and Toug enayyeAUATies oTov Topéa TG Lyeiag. H ouvoAikn ¥prion Tou Tpoidviog
propei va urtepBei Ti¢ 30 NpépEG.

To Hydrocoll thin mpoopiletat yia t Bepaneia tpavpdtwy pe Ao §iSpwpa.
To Hydrocoll mpoopietat yia t Bepaneia avBpwrivou Séppatog and emayyeAuarieq xpRoTeC.

08nyieg epappoyng

EmA€€Te To owoto péyeBog kat oxfipa yia o Hydrocoll. To emifepa Ba mpémel va mpoegexel Tov Tpadpatog
TOUAAYIOTOV Katd €va ekatoatod woTte va eivat BeBaio ot Ba mapapeivel otabepa ot B€on Tou. Av xpelaoTei, KOYTe
10 €Mifepa oTo PEYEBOC TOU TPAVHATOC XPNOIHOTIOIVTAG ATOOTEIPWHEVO PaAidL.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: apaipéate to xaptivo mpootateutiko, Tomobetrote To Hydrocoll ato tpadpa,
TIPOOAPHOOTE TO [éYEBOG TWV AKPWY Kal TIEDTE.

Hydrocoll sacral: apaip€ote to XapTivo TPOOTATEUTIKG Kal TEDTE To eMmibepa ot yAovTiaia axiopr. To Gkpo Tou
emBEpatog pmopei va éxel Gpopd Tpog Ta endvw 1 PO ta Katw avatoya ue tn Oéon kat 1o BApog Tou EAKOUC.

anotéAeopa TG XpAong Tou onpelwdei coPapd MEPIOTATIKG, TPEMEL va TO aVadEPETE OTOV KATAGKEVAOTH) f/Kat OTOV
£6ouatodoTnpévo avtimpoowo Tou, kabug emiong atnv eBikn oag apyy.

Huepopnvia avaBewpnang Tou kepévou: 2020-12-09
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Navod k pouziti

Popis vyrobku

Hydrocoll je sterilni samolepici kryti na rany sestvajici z adhezivni hydrokoloidni vrstvy pokryté polyuretanovou
folii. Strana rany je pokryta ochrannymi vrstvami vyrobenymi ze silikonizovaného papiru a/nebo PET filmu.

Primarni baleni predstavuje folii/ peel obal s folii.

Hydrocoll je neaktivni zdravotnicky prostiedek. Neobsahuje zadné medicinalni substance, tkané ani buriky lidského
(i zviteciho pivodu, ani nanomaterialy. Prostfedek je sterilizovan ozarenim.

Slozeni

Hydrocoll se sklada z polyuretanového kryti propustného pro plyny. Hydrokoloidni sloucenina obsahuje hlavné
sodnou sl karboxymethylcelulézy, lepivou slozku (glycerolester vysoce hydrogenované rafinované drevné
pryskyfice), synteticky elastomer (linearni trojblokovy kopolymer na bazi styrenu a isoprenu) a mineralni olej.

Poznamka: Lepiva slozka obsahuje derivat smési kolofonni pryskyfice.

Vlastnosti a zpiisob tcinku

Produkt absorbuje exsudat z rény. Poté, co se exsudat vstfeba, se hydrokoloidni vrstva transformuje na gel, ktery
zajistuje vlhké prostedi vhodné pro hojeni ran. Polyuretanova folie kryti zabrafiuje priniku bakterii. Félie odpuzuje
vodu a umoziuje priichod vodni pary a plynu. Jelikoz se gel vytvari v pribéhu aplikace, kryti nepfilne

k rané a proces hojeni neni pfi vymeéné kryti narusen. Nedochazi k poskozeni nové vytvorené tkané.

Diky tenkému pruzném materialu Ize Hydrocoll snadno vytvarovat podle obryst téla. Povrch kryti Hydrocoll
odpuzuje necistoty a vodu.

Uéel pouziti

Hydrocoll je sterilni, jednordzové kryti ran urcené k Iéché stfedné az mirné exsudujicich ran, napf. chronickych
ran (bércovych viedd, dekubitdi atd.) ¢i popaleniny do zavaznosti 2. stupné. Prostiedek je urcen k pouziti
zdravotnickymi pracovniky. Dlouhodobé pouZiti produktu mize prekrocit 30 dni.

Hydrocoll thin je uren k Iécbé mirné exsudujicich ran.

Hydrocoll je urcen k o3etreni lidské pokozky zdravotnickymi pracovniky.

Zpisob pouziti

2volte spravnou velikost a tvar kryti Hydrocoll. Kryti musi presahovat velikost rany nejméné o jeden centimetr,
aby se zajistilo, Ze zlistane pevné na svém misté. Pokud je zapotebi, nastfihejte kryti na velikost rany sterilnimi
ntizkami.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: odstrarite ochrannou papirovou zadni stranu kryti, Hydrocoll umistéte na ranu, podle
potreby piizplisobte okraje a pfitlacte.

Hydrocoll sacral: odstraite ochrannou papirovou zadni stranu kryti a kryti pfitisknéte do oblasti analni ryhy. Cip
kryti miize sméfovat nahoru nebo dolii v zavislosti na poloze a hloubce viedu. Pevné piitisknéte okraje.

Hydrocoll concave na patu a loket: odstrarite nejvétsi ¢ast ochranné papirové zadni strany, stfedni cast kryti
Hydrocoll polozte pres rdnu, odstrafite zbytek ochranné papirové zadni strany kryti, prekryjte kfidélka kryti podle
potreby.

V disledku absorpce exsudatu se vytvari bélavy gel, ktery je na horni strané viditelny jako kiize se zménénou
barvou a puchyf. Hydrocoll je tieba vyménit, pokud puchyf téméF dosahl okraje kryti. Pokud krytim prosakuje
exsudat, musi se kryti ihned vyménit. Pri vyméné kryti nadzdvihnéte Hydrocoll za okraje a opatrné odstrate celé
kryti.

Miize dojit k tomu, Ze vrstva hydrokoloidniho gelu ziistane na rané. Neovlivni to proces hojeni rany a v pfipadé
poteby jej Ize oplachnout.

Doba noseni kryti zavisi na stavu rany a na mnozstvi exsudatu, na rané vsak mize zlstat az 7 dni.

Kontraindikace
Hydrocoll je kontraindikovan u pacientd, ktefi by mohli byt alergicti na kteroukoli slozku pfipravku.

Hydrocoll se nesmi pouZivat na rany, které zasahuiji do svalu, $lachy nebo kosti. Nesmi se aplikovat na klinicky
infikované rany ¢i popaleniny 3. stupné.

Likvidace vyrobku

Aby se minimalizovalo potencialni riziko infekce ¢i zneisténi Zivotniho prostiedi, dodrzujte pfi likvidaci
jednorazovych soucasti zdravotnického prostiedku postupy, které jsou v souladu s platnymi a mistnimi zakony,
predpisy, smérnicemi a standardy prevence infekci.

Zvlastni bezpecnostni opatieni

Vzhledem k tomu, Ze neexistuji dostupné tdaje podporujici pouziti tohoto kryti u citlivych skupin obyvatelstva, jako
jsou kojenci, déti, téhotné nebo kojici Zeny, a protoze nejsou k dispozici ani (daje, které jsou proti pouZiti tohoto
kryti u téchto skupin, musi byt vyrobek pouZivén s uvazenim a na doporuceni lékare.

Opakované pouZiti jednordzového zdravotnického prostiedku je nebezpecné. Opakovana tprava zdravotnickych
prostiedki za Ucelem jejich opakovaného pouziti mize zavazné poskodit jejich celistvost a jejich funkcnost.
Informace jsou k dispozici na vyzadani.

Hlaseni udalosti

Pro pacienty/uzivatele/treti strany v Evropské unii a v zemich se stejnym zakonnym regulacnim ramcem (nafizeni
2017/745/EU o zdravotnickych prostredcich) plati, ze pokud dojde pfi pouzivani tohoto prostiedku nebo v diisledku
jeho pouzivani k zdvazné udalosti, je nutno ji nahlasit vyrobci a/nebo jeho autorizovanému zastupci a pfislusnym
organdim.

Datum posledni revize textu: 2020-12-09
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Navod na pouzitie

Popis vyrobku

Hydrocoll je sterilné samolepiace krytie rany, ktoré sa sklada z adhéznej hydrokoloidnej vrstvy potiahnutej

polyuretanovou foliou. Rana je zakryta ochrannymi vrstvami vyrobenymi zo silikonizovaného papiera a/alebo
PET folie.

Primarnym balenim je folia/peel-obal s foliou.

Hydrocoll je neaktivna zdravotnicka pomdcka. Neobsahuje ziadne liecivé latky, tkaniva, bunky ludského alebo
Zivocisneho povodu ani nanomaterialy. Bola sterilizovand oziarenim.

Zlozenie

Hydrocoll sa sklada z polyuretanového krytu prepustajiceho plyn. Hydrokoloidna zlicenina obsahuje hlavne sodni
sol karboxymetylceluldzy, prostriedok na zvySenie prilnavosti (glycerolester vysoko hydrogenovanej rafinovanej
drevnej Zivice), synteticky elastomér (linearny trojblokovy kopolymér na baze styrénu a izoprénu) a mineralny olej.

Poznamka: Prostriedok na zvysenie prilnavosti pozostava z derivatu skupiny terpentinovych zlicenin.

Vlastnosti a mechanizmus tcinku

Produkt absorbuje exsudat z rany. Po absorpcii exsudatu sa hydrokoloidna vrstva transformuje na gél, ktory
poskytuje vihké prostredie na hojenie ran. Polyuretanova folia zabraruje prenikaniu choroboplodnych zarodkov.
Folia odpudzuje vodu a umoZiiuje priechod vlhkosti a plynu. KedZe sa gél vytvara pocas aplikdcie, krytie neprilne
k rane a proces hojenia nie je naruseny vymenou krytia. Nedochadza k poskodeniu novovytvoreného tkaniva.
Vdaka tenkému pruznému materidlu sa Hydrocoll fahko vytvaruje podla obrysov tela. Povrch Hydrocoll odpudzuje
necistoty a vodu.

Ucel poutzitia

Hydrocoll je sterilné jednorazové krytie rany urcené na poufitie zdravotnickymi pracovnikmi na liecbu stredne

az lahko exsudujucich ran, ako st chronické rany (vredy na nohéch, prelezaniny atd.) alebo popaleniny

az do II. stupiia. Kumulované pouzitie produktu moze prekrocit 30 dni.

Krytie Hydrocoll thin je urcené na osetrenie mierne exsudujicich ran.
Krytie Hydrocoll je urcené na osetrovanie ludskej pokozky profesionalnymi pouzivatelmi.

Sposob poutzitia

Vyberte spravnu velkost a tvar krytia Hydrocoll. Krytie by malo presahovat cez ranu najmenej o jeden centimeter,
aby sa zaistilo, Ze zostane pevne na svojom mieste. V pripade potreby mozno krytie odstrihnit sterilnymi noznicami
tak, aby zodpovedalo velkosti rany.

Hydrocoll/Hydrocoll thin: odstrante ochrann( papierovii zadn stranu, poloZte krytie Hydrocoll na ranu, prispdsobte
umiestnenie okrajov a pritlacte.

Hydrocoll sacral: odstrafite ochrann papierovii zadnu stranu a zatlacte krytie do analnej priehlbiny. Spicka krytia
méze smerovat nahor alebo nadol v zavislosti od polohy a hibky vredu. Pevne zatlacte okraje.

Ayarocoll 1o steryiny Samoprzylepny opatrunex skiadajqcy si¢ 2 warst
Opatrunek od strony rany jest zabezpieczony papierem silikonowanyr

Podstawowym opakowaniem jest jednostkowe opakowanie foliowe.

Hydrocoll jest nieaktywnym wyrobem medycznym. Nie zawiera on su
pochodzenia ludzkiego, zwierzecego ani nanomateriatéw. Jest on ste

Sktad

Hydrocoll jest wykonany z poliuretanowej powfoki okrywajacej przep
hydrokoloidowa zawiera gtéwnie sél sodowa karboksymetylocelulozy
uwodorniong, rafinowana zywice naturalng), elastomer syntetyczny (
styrenu i izoprenu) oraz olej mineralny.

Informacja: lepiszcze jest pochodna grupy zwiazkow kalafonii.
Wiasciwosci i sposob dziatania

Produkt wchtania wydzieline z rany. Po wchfonieciu wydzieliny warst
ktory stwarza wilgotne srodowisko utatwiajace gojenie sie rany. Folia
drobnoustrojow do rany. Folia jest hydrofobowa, paro- i gazoprzepus
sie po natozeniu opatrunku, nie przywiera on do rany i jego zmiana
nowa tkanka nie zostaje uszkodzona.

Dzieki zastosowaniu cienkich, elastycznych materiatow, Hydrocoll faty
Powierzchnia Hydrocoll zapobiega przywieraniu wody i zanieczyszcze

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Hydrocoll to sterylny, jednorazowy opatrunek do ran z lekkim lub $re
(owrzodzenie ndg, odlezyny itp.) oraz oparzenia do stopnia II, przezn
personel medyczny. Produkt mozna stosowac w sposéb ciggly przez |

Hydrocoll thin stuzy do opatrywania ran z lekkim wysiekiem.
Hydrocoll jest przeznaczony do leczenia urazow skéry przez profesjon

Sposob stosowania

Wybierz Hydrocoll o wiasciwym ksztalcie i rozmiarze. Opatrunek mus
niz rana, aby stabilnie przylegat do ciata. W razie potrzeby przyciac o
dopasowania go do wielkosci rany.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: usuf papier ochronny, umies¢ Hydrocoll n:

Hydrocoll sacral: usui papier ochronny i umies¢ opatrunek w szczelir
moze by skierowana w gore lub w dot zaleznie od pozycji i gteboko:

Hydrocoll concave do piet i tokci: usuri wigkszg czes¢ papieru ochron
Hydrocoll na ranie, usun pozostatg czes¢ papieru ochronnego, a nast

Wskutek wchtaniania wysieku powstaje zel w kolorze biatym, ktory je
pecherz. Hydrocoll nalezy wymieni¢, gdy pecherz ten osiggnie niemal
wydzieliny z opatrunku nalezy go natychmiast wymienic. Aby wymier
Hydrocoll i ostroznie zdja¢ caty opatrunek.

Warstwa zelu hydrokoloidowego moze pozostac na ranie. Nie utrudn
go zmy¢ woda.

Czas noszenia opatrunku zalezy od stanu rany oraz ilosci wydzieliny,
do 7 dni.

Przeciwwskazania
Hydrocoll nie wolno stosowac u pacjentow z uczuleniem na ktorykol

Hydrocoll nie nalezy stosowac do gtebokich ran siegajacych do miesr
produktu na rany z infekcja kliniczng lub oparzenia trzeciego stopnia

Utylizacja produktu

Aby zminimalizowac ryzyko potencjalnego zakazenia lub zanieczyszc:
uzytku zawarte w wyrobie medycznym nalezy utylizowac zgodnie z p
lokalne przepisy i regulacje oraz standardy dotyczace zapobiegania z

Szczegolne srodki ostroznosci

Nie s dostepne informacje wskazujace na korzysci ze stosowania of
takich jak niemowleta, dzieci, kobiety w ciazy lub kobiety karmiace, |
takich korzysci, dlatego w tych populacjach opisywany opatrunek na
i zgodnie ze wskazowkami lekarza.

Ponowne uzycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazow
Przygotowywanie wyrobéw do ponownego uzycia moze powaznie n
prawidtowos¢ ich dziatania. Informacje dostepne na zyczenie.

Zgtaszanie incydentow

Dotyczy pacjentow/uzytkownikow/osob trzecich w Unii Europejskiej |
regulacyjnym (Rozporzadzenie 2017/745/UE w sprawie wyrobow me«
uzytkowania niniejszego wyrobu doszto do powaznego incydentu, n
autoryzowanemu przedstawicielowi oraz wasciwym organom krajow

Data zatwierdzenia lub cze$ciowej zmiany tekstu: 2020-12-09
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Hasznalati utmutato

Termékleiras
A Hydrocoll egy steril, ontapado kotszer, ami egy poliuretan filmmel |
A seb feldli oldalt szilikonizalt papirbol és/vagy PET-filmbdl készilt vé

Az elsédleges csomagolés egy film/film steril csomagolds.

A Hydrocoll egy nem aktiv orvostechnikai eszkoz. Nem tartalmaz sen
allati eredetii szovetet vagy sejtet, illetve nanoanyagot. Besugarzassz

Osszetétel

A Hydrocoll egy gazateresztd poliuretan fedérétegbdl all. A hidrokoll
cellulézbdl, egy ragacsositd anyaghdl (nagy mértékben hirdogénezet
szintetikus elasztomerbdl (sztirén és izoprén alapu linedris triblokk ke
Megjegyzés: a ragacsosité anyag kolofonium-szarmazék.
Tulajdonsagok és hata t

A termék felszivja a sebvaladékot. A felszivott sebvaladékot a hidrok
a sebgyogyulashoz sziikséges nedvességet biztositja. A kérokozok be
A film viztaszito, de a para és a gazok szamara atjarhatd. Mivel a ter
nem ragad bele a sebbe, igy a kotés cseréje nem befolyasolja hatran
szovet nem séril.

A vékony, rugalmas anyaganak koszonhetden, a Hydrocoll konnyen f
szennyezGdés- és viztaszito.

Rendeltetési cél

A Hydrocoll egy steril, egyszer haszndlatos, egészségligyi szakember
mértékben valadékozo sebek ellatasara, ugymint kronikus sebek (b
masodfoku égési sebek. A termékkel torténd folyamatos kezelés id

A Hydrocoll thin enyhén véladékozo sebek kezelésére alkalmazhato.
A Hydrocoll az emberi bér szakemberek altal torténd kezelésére kész

Alkalmazasi modszerek
Valassza ki a megfeleld méreti és formaju Hydrocoll kotszer. A kotés
egy centiméterrel tul kell Iognia a seb szélein. Ha sziikséges, vagja a

Hydrocoll / Hydrocoll thin: hizza le a védGpapirt, helyezze a Hydroco
és nyomja le.

Hydrocoll sacral: hizza le a véddpapirt és nyomja a kotszert a farkoz
méretének és mélységének fiiggvényében, felfele és lefele is mutathz

Hydrocoll concave a sarok és a konyok ellatésara: tavolitsa el a nagy
kozepét a seb folé, tavolitsa el a maradék véddpapirt, és lapolja at a
illeszkedjen.

A valadék felszivasa kovetkeztében egy fehéres gél képzodik, ami fel
A Hydrocoll kétszert akkor kell lecserélni, ha a hélyag mar majdnem
a kotéshdl, azt azonnal ki kell cserélni. A kotés cseréjéhez emelje fel

Al A VA+ACH



PONEVICKUA Cbl03 M B CTPAHW C WAEHTUYEH PETYNATOPEH PEXUM
e U3LeNNs); ako No BPeme Ha U3NoN3BaHETo Ha T0Ba M3hene
' Bb3HUKHAS CEPUO3eH WHLIAEHT, MOMIS, OKNaABaiiTe ro Ha

y NPEACTABUTEN W HA BALLUA HALMOHANEH OpraH.

2-09
|

a rane koja se sastoji od ljepljivog hidrokoloidnog sloja prekrivenog
prekrivena je odstranjivim zastitnim filmom od silikoniziranog papira

- Ne sadrzi nikakve ljekovite supstancije, tkiva, stanice ljudskog ili
. Sterilizirano je zracenjem.

iuretanskog prekrivaca. Hidrokoloidni spoj uglavnom sadrzi natrijevu
e (glicerinski ester visoko hidrogenirane rafinirane drvene smole),
ner na bazi stirena i izoprena) i mineralno ulje.

ita iz skupine kolofonija.

-Nakon apsorpcije eksudata, hidrokoloidni sloj se pretvara u gel koji
3. Ulazak mikroba sprecava poliuretanski film. Film je vodoodbojan
a. Buduci da se gel stvara tijekom aplikacije, obloga se ne lijepi za
s zarastanja. Novoformirano tkivo se ne ostecuje.

coll se lako oblikuje prema konturama tijela. Povrsina Hydrocolla je

3 rane za lijecenije srednje do blago eksudirajucih rana, kao $to
itd.) ili opekotine do Il stupnja, koje koriste zdravstveni radnici.
dulja od 30 dana.

lago eksudirajucih rana.
'koze od strane profesionalnih korisnika.

- Obloga treba da bude veca od rane za najmanje jedan centimetar kako
1jestu. Po potrebi prerezati oblogu na veli¢inu rane sterilnim Skarama.

| papirnu podlogu, postavite Hydrocoll na ranu, podesite rubove da se

podlogu i utisnite oblogu u analni nabor. Vrh obloge moZe biti usmjeren
\ju i dubini cira. Cursto pritisnite rubove.

najveci dio zatitne papime podloge, stavite srednji dio Hydrocoll

e papirne podloge i onda medusobno preklopite krilca koliko je

gel koji je na vrhu vidljiv kao diskoloracija i plik. Hydrocoll treba
oge. Ako eksudat istjece iz obloge, mora se odmah promijeniti. Da biste
rubovima i pazljivo uklonite cijelu oblogu.

ola ostane na rani. To nece ometati zarastanje rane i moze se isprati ako
i razini eksudata, a na rani moZe ostati do 7 dana.

1 pacijentima koji su moZzda alergicni na neki od njegovih sastojaka.

ama koje sezu do misica, tetive ili kosti. Ne smije se primjenjivati na
tupnja.

ice infekcije ili zagadenjem okolisa sveo na najmanju mogucu mjeru, za
g proizvoda moraju se postivati procedure zbrinjavanja otpada u skladu
ma, uredbama i standardima sprjecavanja zaraze.

otkriepljuju ili ne potkriepljuju primjenu ove obloge na osjetljivim
jeca, trudnice i dojilje, u tim slucajevima potrebno ju je koristiti oprezno

atne medicinske proizvode. Preradom proizvoda radi ponovne upotrebe
i ucinak. Informacije su dostupne na zahtjev.

ropskoj uniji i zemlji s istim regulatornim rezimom (Uredba 2017/745/EU
potrebe ovog proizvoda ili kao rezultat ove upotrebe dode do ozbiljnog
jovu ovlastenom predstavniku te nadleznom nacionalnom tijelu vlasti.

greb

2ziv, alcatuit dintr-un strat adeziv cu hidrocoloid, acoperit cu o pelicula
d este protejata cu hartie siliconizatd sifsau film PET.

schidere prin tractiune de tip folie

ctiv. El nu contine substante medicamentoase, tesuturi sau celule de
ale. Este sterilizat prin iradiere.

noliuretan, permeabil pentru gaze. Compusul hidrocoloid contine in
bstanta usor adeziva (un ester glicerol din rasina de lemn rafinata prin
copolimer liniar triblock pe baza de stiren si izopren) si ulei mineral.

ivat al grupului de compusi ai colofoniului.

ce exsudatul a fost absorbit, stratul hidrocoloid se transforma intr-un gel
ecdrii pldgii. Pelicula de poliuretan impiedica patrunderea bacteriilor.
trecerea gazelor si a vaporilor de umezeala. Dat fiind ca gelul se

U se lipeste de plagd, iar procesul de vindecare nu este perturbat de
rmat nu este deteriorat.

Hydrocoll se muleaza cu usurinta pe conturul corpului. Suprafata
pa.

-a folosinta, pentru tratamentul pldgilor cu exsudat minim pana la
nivelul membrelor inferioare, decubitus etc.) sau al arsurilor pana la
niul sanatatii. Utilizarea cumulatd a produsului poate depasi 30 de zile.

mentul plagilor cu exsudat minim.
ielii umane de catre utilizatori profesionisti.

I dorite. Pansamentul ar trebui s depaseasca marginile plagii cu
aptul ca este bine fixat. Daca este cazul, téiati pansamentul pe

rtul protector din hartie, asezati Hydrocoll peste plaga, ajustati
 si apasati.

ctor din hartie si apasati pansamentul in sant interfesier. Varful

in jos, in functie de pozitionarea si profunzimea ulceratiei. Apasati
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Navodila za uporabo

Opis izdelka
Obloga Hydrocoll je sterilna samolepilna obloga za rane, sestavljena iz lepilne hidrokoloidne plasti s poliuretanskim
filmom, Stran za rano je prekrita z zascitno plastjo, izdelano iz silikoniziranega papirja in/ali PET-filma.

Primarna embalaZa je film/notranja, sterilna embalaza filma.

Obloga Hydrocoll je neaktiven medicinski pripomocek. Ne vsebuje nobenih medicinskih snovi, tkiv ali celic
Cloveskega ali Zivalskega izvora ali nanomaterialov. Pripomocek je steriliziran z obsevanjem.

Sestava

Obloga Hydrocoll je sestavljena iz plinsko prepustnega poliuretanskega pokrova. Hidrokoloidna spojina

je v glavnem sestavljena iz natrijeve karboksimetilceluloze, lepilnega sredstva (glicerol ester iz visoko hidrogenirane
rafinirane lesene smole), sinteti¢nega elastomera (linearni triblok kopolimer na osnovi stirena in izoprena) in
mineralnega olja.

Opomba: Lepilno sredstvo je sestavljeno iz derivata skupine spojin kolofonije.

Lastnosti in delovanje

Pripomocek absorbira eksudat iz rane. Po absorpciji eksudata, se hidrokoloidna plast spremeni v gel, ki zagotavlja
vlazno okolje za celjenje rane. Vdor bakterij preprecuje poliuretanski film. Film odbija vodo in omogoca prehod
vlazne pare in plinov. Ker se gel ustvari med uporabo, se obloga ne prilepi na rano in zato zamenjava obloge ne
vpliva na proces celjenja rane. Na novo oblikovano tkivo ni poskodovano.

Zahvaljujo¢ tankemu prilagodljivemu materialu, se obloga Hydrocoll enostavno prilagodi obliki telesa. Povrsina
obloge Hydrocoll odbija umazanijo in vodo.

Namen uporabe

Obloga Hydrocoll je sterilna obloga za rane za enkratno uporabo, za zdravljenje srednje do rahlo eksudativnih ran,
kot so kroni¢ne rane (razjede na nogah, dekubitus itd.) ali opeklin do druge stopnje, ki jo uporabljajo profesionalni
uporabniki. Strnjena uporaba pripomocka lahko preseze 30 dni.

Obloga Hydrocoll thin je namenjena zdravljenju rahlo eksudativnih ran.
Obloga Hydrocoll je namenjena zdravljenju cloveske koze s strani profesionalnih uporabnikov.

Nacin uporabe
Izberite pravilno velikost in obliko obloge Hydrocoll. Obloga mora segati vsaj en centimeter ez rano, da tako
zagotovite, da ostane trdno na svojem mestu. Po potrebi oblogo s sterilnimi Skarjami obrezite na velikost rane.

Obloga Hydrocoll/Hydrocoll thin: odstranite podlago zastitnega papirja, namestite oblogo Hydrocoll na rano,
prilagodite robove, da se prilegajo in pritisnite.

Obloga Hydrocoll sacral: odstranite podlago zascitnega papirja in pritisnite oblogo na analno razpoko. Konica
obloge je lahko usmerjena navzgor ali navzdol, odvisno od mesta in globine razjede. Robove trdno pritisnite.

Obloga Hydrocoll concave za pete in komolce: odstranite najvecji del podlage zas¢itnega papirja, srednji del
obloge Hydrocoll poloZite cez rano, odstranite preostalo podlago zasCitnega papirja in nato prekrijte krila, da se
prilegajo.

Zaradi absorpcije eksudata nastane belkast gel, ki je na povrsini viden kot razbarvanje in mehur. Oblogo Hydrocoll
je treba zamenjati, ¢e mehur sega skoraj do robov obloge. Ce eksudat izteka iz obloge, oblogo takoj zamenjajte.
Za zamenjavo obloge, dvignite oblogo Hydrocoll ob robovih in jo previdno odstranite.

Lahko se zgodi, da na rani ostane sloj hidrokoloidnega gela. Ta ne bo vplival na celjenje rane in ga lahko po
potrebi sperete.

Cas nosenja obloge je odvisen od stanja rane in koliine eksudata in lahko na rani ostane do 7 dni.

Kontraindikacije
Obloga Hydrocoll je kotraindicirana pri bolnikih, ki so morda alergicni na katero koli njeno sestavino.

Obloge Hydrocoll ni dovoljeno uporabljati na ranah, ki segajo v misico, tetive ali kost. Ne sme se je nanaati na
klini¢no vnete rane ali opekline tretje stopnje.

Odstranjevanje izdelka

Za zmanjSanje nevarnosti nastanka okuzb ali onesnaZevanja okolja morate pri odstranjevanju delov medicinskega
pripomocka upostevati postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in
standardi preprecevanja okuzb.

Posebni previdnostni ukrepi

Ce nimate podatkov glede uporabe te obloge pri obcutljivih skupinah prebivalstva, kot so dojencki, otroci in
nosece ali dojece Zenske, in ¢e nimate podatkov glede kontraindikacij pri teh skupinah prebivalstva, morate to
oblogo uporabljati previdno in v skladu s priporocili klinicnega zdravnika.

Ponovna uporaba medicinskega pripomocka za enkratno uporabo je nevarna. Predelava pripomockov z namenom,
da bi jih ponovno uporabili, lahko resno ogrozi njihovo celovitost in ucinkovitost. Informacije so na voljo na
zahtevo.

Porocanije o zapletih

Za pacienta/uporabnika/tretjo osebo v Evropski uniji in drzavah z identi¢no regulativno ureditvijo (Uredba
2017/745/EU o medicinskih pripomockih); ¢e med uporabo tega pripomocka ali zaradi njegove uporabe pride do
resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali pooblas¢enega zastopnika ter pristojni drZavni organ.

Datum zadnje revizije besedila: 2020-12-09
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Bruksanvisning

Produktbeskrivning
Hydrocoll &r ett sterilt sjalvhaftande sarforband som bestar av ett vidhaftande hydrokolloidlager med Gverdrag av
polyuretanfilm. Sarsidan ar tackt av skyddsliners som ar tillverkade av silikoniserat papper och/eller PET-film.

Huvudforpackningen utgors av en film/film-peelférpackning.

Hydrocoll &r en icke-aktiv medicinteknisk produkt. Den innehaller inga medicinska amnen, vavnad eller celler av
manskligt eller animaliskt ursprung eller nanomaterial. Den &r steriliserad med stralning.

Sammansattning

Hydrocoll bestar av ett polyuretanskydd som slapper igenom gas. Hydrokolloidsammansattningen innehaller

huvudsakligen natrium-karboximetylcellulosa, ett klibbamne (glycerolester av kraftigt hydrerad och raffinerad
traharts), en syntetisk elastomer (linjar tri-block-sampolymer baserad pa styren och isopren) samt mineralolja.

Obs! Klibbamnet bestar av ett derivat av gruppen kolofonium-foreningar.

Egenskaper och verkan

Produkten suger upp sarexsudat. Nar exsudatet har sugits upp omvandlas hydrokolloidlagret till ett gel som

ger en fuktig sarlakningsmiljo. Tack vare polyuretanfilmen forhindras bakterier fran att tranga in. Filmen ar
vattenavvisande och fukt och gas kan passera igenom. Eftersom gelet bildas i samband med anvandningen fastnar
inte forbandet i saret samtidigt som Idkningsprocessen inte forsamras vid byte av forband. Nybildad vavnad skadas
inte.

Tack vare det tunna och flexibla materialet formar sig Hydrocoll l4tt efter kroppens konturer. Ytan pa Hydrocoll &r
smutsavisande och vattenawisande.

Avsedd anvandning

Hydrocoll r ett sterilt sarforband for engangsbruk for behandling av mattligt till lindrigt exsuderande sar
som exempelvis kroniska sar (bensar eller liggsar osv.) eller brannskador till och med grad Il som anvands av
vardpersonal. Vid flera anvandningstillfallen kan produkten anvandas i 6ver 30 dygn.

Hydrocoll thin ar avsedd for behandling av lindrigt exsuderande sar.
Hydrocoll &r avsedd for behandling av mansklig hud av vardpersonal.
Anvandningsinformation

Valj ratt storlek och form for Hydrocoll. Férbandet ska skjuta Gver saret med minst en centimeter for att sakerstalla
att det stannar pa plats. Klipp vid behov av forbandet med en steril sax sa att det passar saret.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: ta bort det skyddande pappersfodret, placera Hydrocoll pa saret, justera kanterna for att
passa in det och tryck pa.

Hydrocoll sacral: ta bort det skyddande pappersfodret och tryck in forbandet i stjartskaran. Forbandets spets kan
peka uppat eller nedat beroende pa sarets placering och djup. Tryck fast kanterna hart.

Hydrocoll concave for halen och armbagen: ta bort det skyddande pappersfodrets storsta del, placera Hydrocoll-
forbandets mittdel dver saret, ta bort resten av det skyddande pappersfodret, lat sedan vingarna delvis tacka over
varandra for att f& korrekt passform.

| samband med att exsudatet sugs upp bildas ett vitaktigt gel som syns ovanpa i form av missfargning och en
utbuktning. Hydrocoll ska bytas ut om utbuktningen nastan natt forbandets kant. Om det skulle ldcka exsudat fran
forbandet maste det bytas ut genast. Lyft Hydrocoll i kanterna och ta forsiktigt bort hela forbandet for att byta det.

At
Hydrocoll bestar af et gasgennemtraengeligt polyuretanlag. Det hydrokolloide lag indeholder hovedsageligt
natriumkarboxymetylcellulose, et klaebemiddel (glycerin-ester af hojhydrogeniseret, raffineret harpiks), et syntetisk
elastomer (linezert treblokskopolymer baseret pa styren og isopren) og mineralsk olie.

Bemaerk: Klaebemidlet bestar af et derivat af kolofonium.

Egenskaber og virkemade

Produktet adsorberer sarekssudat. Nar ekssudatet er blevet adsorberet, omdannes det hydrokolloide lag til en
gel, der fungerer som et fugtigt sarhelingsmiljo. Polyuretanfilmen beskytter mod bakterieinfektioner. Filmen er
vandafvisende og tillader gennemtraengning af fugtdamp og gas. Eftersom det hydrokolloide lag omdannes
til en gel efter pafering, klaeber forbindingen sig ikke fast til saret og helingsprocessen kompromitteres ikke af
forbindingsskift. Nydannet vaev beskadiges ikke.

P& grund af det tynde, fleksible materiale former Hydrocoll sig nemt efter kroppens konturer. Overfladen af
Hydrocoll er smudsafvisende og vandafvisende.

Tilsigtet anvendelse

Hydrocoll er en steril engangsforbinding til behandling af middel til let ekssuderende sar sasom kroniske sar
(bensar, liggesar osv.) eller forbraendinger op til grad Il og ma kun anvendes af sundhedsfagligt personale.
Akkumuleret brug af produktet kan overstige 30 dage.

Hydrocoll thin er beregnet til behandling af let veeskende sar.
Hydrocoll er beregnet til sundhedsfaglig behandling af menneskehud.

Anvendelsesmade

Vaelg Hydrocoll i den korrekte sterrelse og form. Forbindingen skal dakke hele saret med mindst 1 centimeter
pa hver side af saret for at sikre, at den forbliver pa plads efter pafering. Tilskaer om nedvendigt forbindingen til
starrelsen pa saret ved hjaelp af en steril saks.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: fiern beskyttelsespapirunderlaget, laeg det Hydrocoll p saret, juster kanterne, sa de
passer, og tryklet pa det.

Hydrocoll sacral: fjern beskyttelsespapirunderlaget, og tryk forbindingen ind i den anale kleft. Forbindingens spids
kan pege opad eller nedad afhaengigt af sarets placering og dybde. Tryk forbindingens kanter pa plads.

Hydrocoll concave til hal og albue: fiern den sterste del af beskyttelsespapirunderlaget, placer den midterste del
af Hydrocoll forbindingen over saret, fjern resten af beskyttelsespapirunderlaget, og fold derefter vingerne ind over,
s& den passer.

Pa grund af absorptionen af ekssudat dannes der en hvidlig gel, som er synlig pa toppen som en misfarvning og
en blaere. Hydrocoll ber skiftes, hvis blaeren nasten nar ud til kanten af forbindingen. Hvis der laekker ekssudat fra
forbindingen, skal den skiftes med det samme. Forbindingen skiftes ved at lofte Hydrocoll af ved at tage

fat i kanterne og fjerne hele forbindingen forsigtigt.

Det kan forekomme, at det hydrokolloide lag forbliver pa saret. Dette vil ikke kompromittere sarhelingen og kan
skylles af om nadvendigt.

Forbindingens normerede anvendelsestid afhaenger af sartilstanden og omfanget af ekssudat, men forbindingen
kan forblive pa saret i op til 7 dage.

Kontraindikationer
Hydrocoll er kontraindiceret til patienter, som er overfalsomme over for et eller flere af indholdsstofferne.

Hydrocoll ma ikke bruges pa sar, der gar ind i muskler, sener eller knogler. Den ma ikke paferes klinisk inficerede
sar eller tredjegradsforbraendinger.

Bortskaffelse af produkt

Med henblik pa at minimere potentielle infektionsfarer eller forurening af miljget ber bortskaffelsen af
engangskomponenter i medicinsk udstyr folge bestemmelserne i gaeldende national og lokal lovgivning,
bestemmelser, regulering samt infektionshygiejniske standarder.

Sarlige forholdsregler

| tilfeelde af manglende tilgaengelige data, der understotter brugen af denne forbinding pa sensitive personer
sasom spaedbern, bern, gravide eller ammende kvinder, og i tilfeelde af manglende modbevisende data vedr. disse
personer, ber denne forbinding anvendes med forsigtighed og baseret pa sundhedsfaglige skan.

Genbrug af medicinsk engangsudstyr er forbundet med fare. Rengaring og sterilisering af udstyret med henblik
pa genbrug kan beskadige udstyrets integritet og forringe dets ydeevne alvorligt. Oplysninger kan rekvireres efter
anmodning.

Rapportering af handelser

For patient/bruger/tredjepart i Den Europaeiske Union og i lande med identisk regulering (forordning 2017/745/EU
om medicinsk udstyr): Hvis der under brug af denne udstyr, eller som et resultat af dens anvendelse, har fundet en
alvorlig haendelse sted, bedes du rapportere den til producenten og/eller dennes autoriserede repraesentant og til
den nationale myndighed.

Dato for revision af teksten: 2020-12-09
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Kayttoohjeet

Tuotteen kuvaus

Hydrocoll on steriili, itsekiinnittyva haavaside, jossa on polyuretaanikalvolla paallystetty kiinnittyva
hydrokolloidikerros. Haavapuolella on irrotettava silikonipaperi- ja/tai PET-kalvosuoja.

Primaaripakkaus koostuu kaksiosaisesta irtivedettavastd kalvosta.

Hydrocoll on ei-aktiivinen laakinnallinen laite. Se ei sisalla ladkeaineita, ihmis- tai eldinperaisia soluja tai kudosta
eika nanomateriaaleja. Se on steriloitu sateilyttamalla.

Koostumus

Hydrocoll koostuu hapen kulkua estamattomasta polyuretaanisuojasta. Hydrokolloidiseos sisaltaa lahinna
natriumkarboksimetyyliselluloosaa, tarra-ainetta (korkeasti hydrattu, jalostettu puuhartsin glyseroliesteri),
synteettistd elastomeeria (styreeni- ja isopreenipohjainen lineaarinen kolmilohkosekapolymeeri) ja mineraalioljya.

Huom.: Tarra-aine sisaltda kolofoniyhdisteryhman johdannaisen.

Ominaisuudet ja toimintatapa

Tuote imee sisdansa tulehdusnestettd. Kun tulehdusneste on imeytynyt, hydrokolloidikerros muuttuu geeliksi, joka
luo haavalle kostean parantumisympariston. Polyuretaanikalvo estaa bakteerien sisaanpadsyn. Kalvo hylkii vettd,
mutta kosteudesta syntyva hoyry ja kaasu paasevat lapi. Koska geeli muodostuu vasta kaytdssa, side ei kiinnity
haavaan, eika siteen vaihtaminen vaikeuta parantumista. Parantuva kudos ei vaurioidu.

Ohuiden, joustavien materiaalien ansiosta Hydrocoll mukautuu helposti kehon muotoihin. Hydrocollin pinta hylkii
likaa ja vetta.

Kayttotarkoitus

Hydrocoll on steriili, kertakdyttdinen haavaside, joka on tarkoitettu vahan tai kohtalaisesti erittaville haavoille,
kuten kroonisille haavoille (jalan haavautumat, makuuhaava tms.) tai ensimmaisen ja toisen asteen palovammoille
terveydenhuollon ammattilaisten kdytdssa. Tuotteen kayttd voi ylittaa 30 pdivaa.

Hydrocoll thin on tarkoitettu vahdn erittavien haavojen hoitoon.

Hydrocoll on tarkoitettu ammattilaiskayttoon ihmisihon hoidossa.

Sidoksen asettaminen

Valitse Hydrocollin oikea koko ja muoto. Siteen tulee olla ainakin sentin haavaa suurempi, jotta se pysyy hyvin
paikallaan. Leikkaa side tarvittaessa steriileilld saksilla haavan kokoa vastaavaksi.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: poista suojaava paperi, aseta Hydrocoll haavalle, muotoile reunat sopiviksi ja paina
side kiinni.

Hydrocoll sacral: poista suojaava paperi ja paina side anaalipoimuun. Siteen karki voi osoittaa joko ylos tai alas
haavaumakohdasta ja -syvyydestd riippuen. Paina reunat hyvin kiinni.

Hydrocoll concave kanta- ja kyynarpaille: poista suurin suojaava paperi, aseta Hydrocoll-siteen keskiosa haavalle,
poista loput suojaavat paperit ja aseta siivekkeet limittdin sopivaan muotoon.

Tulehdusnesteen imeytyminen aiheuttaa valkoisen geelin muodostumisen, mika nakyy siteen vérin muutoksena
ja vesikellona. Hydrocoll tulee vaihtaa, jos vesikello ulottuu melkein siteen reunaan asti. Side pitaa vaihtaa
valittdmasti, jos siitd vuotaa tulehdusnestettd. Sidetta vaihtaessasi nosta Hydrocoll reunoilta ja poista koko side
varovasti.

Haavan paalle saattaa jaada hydrokolloidigeelikerros. Se ei vaikuta haavan parantumiseen, ja sen voi huuhtoa pois
tarvittaessa.

Siteen kayttoaika riippuu haavan tilasta ja tulehdusnesteen madrasta, mutta side voidaan jattda paikalleen jopa
seitseman paivan ajaksi.

Vasta-aiheet

Hydrocoll ei sovi potilaille, jotka ovat allergisia tuotteen valmistusaineille.

o

Kieber IKke bandasjen pa saret 0g heibredingssprosessen DIIr IKKe SVeKKet av bandasjeskitt. Nydannet vev DIIr IKke
skadet.

Pa grunn av det tynne, fleksible materialet, former Hydrocoll seq lett etter kroppskonturene. Overflaten av
Hydrocoll er smussavstetende og vannavstatende.

Tiltenkt formal

Hydrocoll er en steril sarbandasje til engangsbruk for behandling av middels til lett vaeskende sar som kroniske sar
(leggsar, decubitus, etc.) eller brannskader opp til grad 11, brukt av helsepersonell. Sammenhengende bruk

av produktet kan overstige 30 dager.

Hydrocoll thin er ment for behandling av lett-utsondrende sar.
Hydrocoll er ment for behandling av menneskehud av profesjonelle brukere.

Brukerveiledning
Velg riktig sterrelse og form av Hydrocoll. Bandasjen skal overlappe saret med minst en centimeter, for & sikre at
den holder seg fast pa plass. Hvis nadvendig, kutt kompresset til sarets starrelse med en steril saks.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: fjern beskyttelsespapiret pa baksiden, ta Hydrocoll pa saret, juster kantene for & sette
rett og trykk pa.

Hydrocoll sacral: fjern beskyttelsespapiret pa baksiden og press bandasjen inn i analsprekken. Tuppen pa
bandasjen kan peke oppover eller nedover, avhengig av plassering og dybden pa saret. Press kantene godt pa
plass.

Hydrocoll concave for haelen og albuen: fiern den sterste delen av den beskyttende papirstatten, sett pa midtdelen
av den Hydrocoll bandasjen over saret, fjern resten av den beskyttende papirstotten og sa overlapp vingene for

a sette det pa riktig.

Pa grunn av absorpsjonen av sarvaeske dannes en hvitaktig gel som er synlig pa toppen som misfarging og en
blemme. Hydrocoll ber skiftes hvis blemmen har nesten nadd kanten av bandasjen. Hvis det lekker sarvaske fra
bandasjen, ma den skiftes umiddelbart. For & skifte bandasjen, loft Hydrocoll pa kantene og fjern hele bandasjen
forsiktig.

Det kan hende at et lag med hydrokolloidgel blir igjen pa saret. Dette vil ikke svekke sarhelingen og kan skylles
vekk om nedvendig.

Bandasjens brukstid avhenger av sarets tilstand og mengden sarvaeske, men kan forbli pa saret i opptil 7 dager.

Kontraindikasjoner
Hydrocoll det er kontraindikert hos alle pasienter som kan vaere allergisk mot noen av dets ingredienser.

Hydrocoll mé ikke vaere brukt pa sar som rekker inn i muskel, sene eller bein. Det ma ikke paferes pa klinisk
infiserte sar eller tredjegrads brannsar.

Kassering av produktet

For & redusere risikoen for mulig smittefare eller miljgforurensing ber engangskomponentene i den medisinske
enheten kasseres etter prosedyrer, i henhold til lokale lover, regler, bestemmelser og standarder for
infeksjonsforebygging.

Spesielle forholdsregler

| fraveeret av tilgjengelig data som stetter bruken av denne bandasjen pa sensitive befolkningsgrupper
som spedbarn, barn, gravide eller ammende kvinner, og i mangel av data som viser det motsatte for disse
befolkningsgruppene, ber denne bandasjen brukes med forsiktighet etter en klinikers anbefaling.

Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er farlig. Reprosessering av utstyr for a bruke det pa nytt kan drastisk skade
utstyrets integritet og ytelse. Informasjon tilgjengelig pa foresparsel.

Melding av hendelser

For en pasient/bruker/tredjepart i Den europeiske union og i land med identisk lovregime (forordning 2017/745/EU
om medisinsk utstyr): Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse under bruk av denne utstyr, eller som et resultat av
bruken, ma du melde fra til produsenten og/eller den autoriserte representanten, og til Legemiddelverket.

Oppdateringsdato: 2020-12-09
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Kullanim talimatlan

Uriin agiklamasi

Hydrocoll, poliiiretan filmle kapli yapiskan hidrokolloid yiizeyden olusan, kendinden yapiskanli steril bir yara
Grtlstidir. Yaranin stine gelen kismi, silikonlu kagittan ve/veya PET filmden yapilmis koruma bantlanyla
kaplanmistir.

Ana ambalaji filmden/soyulabilen film keseden olusmaktadir.

Hydrocoll, aktif olmayan bir tibbi gerectir. Herhangi bir iyilestirici madde, doku veya insan ya da hayvan hiicresi
veya nanomateryal icermez. Radyasyon yontemiyle sterilize edilmistir.

icerik

Hydrocoll, gaz gecirgen poliiiretan bir ortiiden olusmaktadir. Hidrokolloid bilesen esas olarak sodyum karboksimetil
seliiloz, yapistirici (yiiksek oranda hidrojenlenmis ve rafine edilmis agac recinesinin gliserol esteri), sentetik
elastomer (stiren ve izopren bazli lineer triblok kopolimeri) ve mineral yag icerir.

Not: Yapiskan, recine bilesen grubunun bir tiirevinden olusur.

Ozellikler ve etki sekli

Uriin, yara ekstidasini emer. Eksiida emildikten sonra hidrokolloid yiizey jele déniiserek yarayi yilestirici, nemli
bir ortam yaratir. Poliiiretan film, bakteri girisini engeller. Film su iticidir ve nem buhari ile gazin nifuz etmesini
saglar. Jel, uygulama sirasinda olustugundan ortii yaraya yapismaz ve iyilesme siireci 6rtiiniin degistirilmesinden
etkilenmez. Yeni olusan doku hasar gormez.

Hydrocoll, ince ve esnek materyali sayesinde viicut sekline kolaylikla uyum saglar. Hydrocoll'tin yizeyi kir itici ve

su iticidir.

Kullamim amaci

Hydrocoll, saghk uzmanlan tarafindan kronik yaralar (bacak ilseri, dekiibitus vb.) gibi orta ve hafif akintili yaralarin
veya ikinci dereceye kadar olan yaniklarin tedavisinde kullanilan steril, tek kullanimlik bir yara értisidir. Uriiniin
toplam kullanimi 30 giinii asabilir.

Hydrocoll thin, hafif akintili yaralarin tedavisinde kullanilir.
Hydrocoll, profesyonel kullanicilar tarafindan insan derisinin tedavisinde kullanilmak iizere tasarlanmistir.

Uygulama sekli

Hydrocoll kullaniminda dogru boyu ve sekli secin. Yara értiisiiniin diizgiince yerlestirilebilmesi icin értiinin boyu
yaradan en az bir santimetre daha buyik olmalidir. Ortiiyti, gerekirse steril makasla keserek yaranin boyuna gore
ayarlayin.

Hydrocoll / Hydrocoll thin: Koruyucu arka bantlari gikarin, Hydrocoll'i yaranin iizerine yerlestirin, kenarlarini yarayi
ortecek sekilde hizalayin ve bastirin.

Hydrocoll sacral: Koruyucu arka bantlan cikarin ve értilyii kuyruk sokumuna yerlestirip bastinin. Ortiiniin ucu ilserin
konumuna ve derinligine gore yukariya veya asagiya bakabilir. Koseleri sikica bastirin.

Topuk ve dirsek icin Hydrocoll concave: Koruyucu arka bandin en biiyiik parcasini cikarin, Hydrocoll yara drtiisiiniin
orta kismini yaranin iizerine yerlestirin, koruyucu bandin kalan kismini da cikarin ve ardindan kanatlan dstiinti
ortecek sekilde yerlestirin.

Eksiidanin emilmesi nedeniyle, tistte renk degisikligi ve bir kabariklik olarak goriinen beyazimsi bir jel olusur.
Kabariklik ortiintin koselerine yaklastiysa Hydrocoll degistirilmelidir. Eksiida ortiiden sizarsa ortii hemen
degistirilmelidir. Ortiiyi degistirmek icin Hydrocoll'ii kselerinden tutarak kaldirin ve tiim értilyil dikkatlice gikarin.

Yaran tizerinde bir hidrokolloid jel tabakasi kalabilir. Bu tabaka yaranin iyilesmesini olumsuz etkilemez ve gerekirse
temizlenebilir.

Ortiiniin kullanilma siiresi yaranin durumuna ve eksiida seviyesine gére degisir; ancak 6rtil yaranin iizerinde 7 giine
kadar kalabilir.

Kontrendikasyonlar
Hydrocoll icerigindeki herhangi bir maddeye alerjisi olan hastalar icin kontrendikedir.

Kaslara, tendonlara veya kemiklere ulasan yaralarda Hydrocoll kullaniimamalidir. Klinik olarak enfekte olmus
yaralara veya tclincii derece yaniklara uygulanmamalidir.

Uriiniin imha edilmesi

Olasi enfeksiyon tehlikelerine veya cevre kirliligine iliskin riskin minimize edilebilmesi icin, tibbi gerecin tek
kullanimlik bilesenleri, gecerli ve yerel yasalara, kurallara, diizenlemelere ve enfeksiyon dnleme standartlarina
uygun olarak bertaraf edilmedir.

Ozel tedbirler

Bu yara ortlisiiniin bebekler, cocuklar, hamileler veya emziren kadinlar gibi hassas hasta gruplarinda kullaniimasina
veya kullanilmamasina iliskin bilgi olmamasi durumunda, bu yara rtisii bir klinisyenin talimatlar dogrultusunda
kullanilmalidir.
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