
PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

	Sutarties pavadinimas
	Medicininė įranga

	Sutarties data
	2025-06-04
	Sutarties numeris
	B2-116/25(12.28)



	1. SUTARTIES ŠALYS

	



1.1. Pirkėjas
	1.1.1. Pavadinimas
	VšĮ Radviliškio ligoninė

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	171448341

	
	1.1.3. Adresas
	Gedimino g. 9, Radviliškis

	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas
	netaikoma

	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	LT157181400000130701

	
	1.1.6. Bankas, banko kodas
	AB Šiaulių bankas, banko kodas 71814

	
	1.1.7. Telefonas
	+370 422 52435

	
	1.1.8. El. paštas
	info@radviliskioligonine.lt

	
	1.1.9. Šalies atstovas
	Direktorė Aušra Čiūdarienė

	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas
	Įstaigos įstatai

	


1.2. Tiekėjas
(jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos)

	1.2.1. Pavadinimas
	UAB Kavita

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	166725580

	
	1.2.3. Adresas
	Gamyklos g. 48, LT-89104 Mažeikiai

	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas
	LT667255811

	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	LT777300010002541137

	
	1.2.6. Bankas, banko kodas
	AB Swedbank, b. k. 73000

	
	1.2.7. Telefonas
	+370-443-65166

	
	1.2.8. El. paštas
	info@kavita.com

	
	1.2.9. Šalies atstovas
	Direktorius Audrūnas Petrikaitis

	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas
	Įstatai



	2. ATSAKINGI ASMENYS

	2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą
	Atsakingas už Sutarties vykdymą, prekių priėmimą – ūkio skyriaus inžinierius – energetikas, atsakingas už medicinos prietaisų priežiūra  Linas Karanauskas, tel. +370 422 52435, el. paštas: info@radviliskioligonine.lt ;
Atsakingas už sąskaitų per ,,SABIS“ priėmimą – apskaitos ir statistikos skyriaus buhalterė  Lina Žiūrienė, tel. +370 422 52435, el. paštas: info@radviliskioligonine.lt.

	2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	Medicinos skyrius, produkto vadovė Jurgita Kontenienė, tel. +370        , el. paštas Jurgita.Konteniene@kavita.com

	3. SUTARTIES DALYKAS

	3.1. Sutarties dalykas 
	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti
Medicininė įranga:
5 grupė: Automatinis dioptimetras su spausdintuvu – 1 kompl.
6 grupė: Timponometras – 1 kompl.
7 grupė: Diagnostinis audiometras – 1 kompl.
(toliau – Prekės).
Įskaitant su jomis susijusias paslaugas, t. y. pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis ir Pirkėjo techninio personalo apmokymą atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą. 
Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 1.
įskaitant su jomis susijusias paslaugas, t. y. pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis ir Pirkėjo techninio personalo apmokymą atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą. 
Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	3.2. Pirkimo numeris
	

	3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą
	Netaikoma


	4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

	4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis
	Tiekėjas įsipareigoja prekes pateikti per 45 d. po sutarties pasirašymo šiuo adresu: Gedimino g. 9, Radviliškis
Kitas su Prekėmis susijusias paslaugas, t. y. Prekių instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis ir Pirkėjo techninio personalo apmokymą atlikti  ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Prekių pristatymo dienos.

	4.2. Užsakymų teikimo tvarka
	Žiūrėti 4.1 punktas.

	4.3. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties
	Netaikoma


	4.4. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai 
	Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami prekių priėmimo – perdavimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

	4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai
	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba arba originalo; serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba/arba originalo kalba;  Prekių perdavimo-priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas. 

	5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

	5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas
	Fiksuotos kainos kainodara.

	5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara
	Bendra Sutarties vertė yra 10180,00 Eur, (dešimt tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt Eur ir 00 ct) be PVM. 
PVM sudaro 2137,80 Eur, (du tūkstančiai šimtas trisdešimt septyni Eur ir 80 ct).
Sutarties kaina yra 12317,80 Eur, (dvylika tūkstančių trys šimtai septyniolika Eur ir 80 ct) Eur su PVM.

5 grupė: Automatinis dioptimetras su spausdintuvu – 1 kompl. – 1180,00 Eur be PVM / 1427,80 Eur su PVM.
6 grupė: Timponometras – 1 kompl. – 4200,00 Eur be PVM / 5082,00 Eur su PVM
7 grupė: Diagnostinis audiometras – 1 kompl. – 4800,00 Eur be PVM / 5808,00 Eur su PVM


	5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles
	Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami:
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. netaikoma;
5.3.3. netaikoma;
5.3.4. netaikoma.

	5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo
	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM.
Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
	[image: ]
	[image: ] - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
	[image: ] - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	[image: ] - senas PVM tarifas (procentais)
	[image: ] - naujas PVM tarifas (procentais)

	5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo
	Netaikoma


	5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio

	Netaikoma

	5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius
	Netaikoma


	5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles
	Netaikoma


	5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka
	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju nuo sąskaitos gavimo dienos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą.
Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytas kainas.

	5.6. Avansas
	Netaikoma

	5.7. Avanso užtikrinimas
	Netaikoma

	6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	6.1. Garantinis terminas
	24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo (perdavimo–priėmimo akto) pasirašymo dienos.

	6.2. Garantinė priežiūra
	Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų.

	7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI

	Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai
	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.


	8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas
	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:
Netesybomis (delspinigiais, bauda).

	8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas 
	Netaikoma


	9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	

	[bookmark: _Hlk193887265]9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą
	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo  perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,06 (šešios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. 

	9.2. Tiekėjui taikomos netesybos
	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešios šimtosios) procento  dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 
9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.

	9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo
	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 

	9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos 
	Netaikoma


	9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo
	Pažeidus 12.3 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.


	9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo
	Netaikoma


	9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu
	Netaikoma


	9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo
	Netaikoma


	9.9. Kitos netesybos
	Netaikoma

	10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

	10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
	Ši Sutartis laikoma sudaryta nuo 2025-06-10 ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.

	10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	Netaikoma.


	11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

	11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai
	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

	11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai

	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;
11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų ir vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;
11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;
11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos;
11.2.5. Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms;
11.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;
11.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo.

	12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)

	12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai).

	12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai 
	Netaikoma


	12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai 
	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

	12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai
	Netaikoma


	12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai
	Socialiai atsakingi kriterijai: perkamos prekės atitinka sąžiningos prekybos reikalavimus, skaidrumas ir atsekamumas per visą tiekimo grandinę, siekiant užtikrinti tinkamą informaciją vartotojams. 

	13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
(jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) 


	13.1. 
	Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:
12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;
12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/).
12.2.2.   Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinius atvejus.

	13.2
	Netaikoma.

	13.3.
	Netaikoma.

	13.4.
	Netaikoma.

	13.5.
	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

	14. SUTARTIES PRIEDAI

	14.1. Priedas Nr. 1
	Asmens duomenų apsauga 

	14.2. Priedas Nr.2.
	Techninė specifikacija ir konkursui pasiūlyta kaina

	15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	PIRKĖJAS
	TIEKĖJAS

	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
	Direktorius Audrūnas Petrikaitis

	Direktorė
Aušra Čiūdarienė

(parašas)


	


(parašas)




	Priedas Nr. 1 prie 2025-06-04___________ d.
Sutarties  Nr.



ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.
2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.
3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti  šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Paslaugų teikėjas Kliento pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui. 
4. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 1 – 3 punktuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.



Priedas Nr. 2 prie 2025-06-04
Sutarties  Nr.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KONKURSUI PASIŪLYTA KAINA


	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur 
(be PVM)
	Kaina viso    Eur 
(su PVM)

	
	Automatinis dioptimetras su spausdintuvu
	DL-900, Rexxam Co., Ltd, Japonija 
	vnt.
	1
	1180,00 
	1180,00 
	 1427,80

	
	Audiologinė įranga
	touchTymp MI24, Maico, Vokietija
	vnt.
	1
	4200,00
	4200,00
	5082,00

	
	Diagnostinis audiometras
	MA42, Maico, Vokietija
	vnt.
	1
	4800,00
	4800,00
	5808,00

	Sutarties vertė EUR (be PVM):
	 10180,00

	PVM suma:
	 2137,80

	Sutarties vertė EUR (su PVM):
	 12317,80




AUTOMATINIS DIOPTIMETRAS SU SPAUSDINTUVU TECHNINIAI REIKALAVIMAI  – 1 KOMPL. 
Modelis: DL-900, gamintojas: Rexxam, Japonija
	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujama techninio  parametro reikšmė
	Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima.
	
Pastabos

	1
	Tipas
	Kompiuterinis arba skaitmeninis (automatinis)
	Skaitmeninis (automatinis). Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 1, 5 psl.
	

	2
	Sferinės refrakcijos matavimo diapazonas
	nuo -25,00D iki +25,00D
	nuo -25,00D iki +25,00D. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6 psl.
	

	3
	Cilindrinės refrakcijos matavimo diapazonas
	nuo -10,00D iki +10,00D
	nuo -10,00D iki +10,00D. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6 psl.
	

	4
	Cilindro ašies matavimo diapazonas
	nuo 0° iki 180°, 1° žingsniu.
	nuo 0° iki 180°, 1° žingsniu. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6 psl.
	

	5
	Prizmių matavimo diapazonas
	Nuo 0.00 iki 10.00∆ (horizontaliai, vertikaliai)
	Nuo 0.00 iki 10.00∆ (horizontaliai, vertikaliai). Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6,7 psl.
	

	6
	Priedo skaitymui (ADD) matavimo diapazonas
	Nuo +0,40D iki +10,00D
	Nuo +0,0D iki +10,00D. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6 psl.
	

	7
	Matavimo laikas
	0,1 sekundės ± 10 proc.

	0,1 sekundės. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 10 psl.
	





	8
	Matavimų rezultatų atspausdinimas
	Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba
	Integruoto spausdintuvo pagalba. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 8, 9 psl.
	

	9
	Prietaiso maitinimas
	Iš ~220V, 50Hz elektros tinkle
	Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 6 psl.
	

	10
	Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas 
	būtinas. 
	Yra multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 5 psl.
	

	11
	Lęšio centro žymėjimas- 
	būtinas
	Yra lęšio centro žymėjimas. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 5 psl.
	

	12
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių
	24 mėnesiai. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 11 psl.
	

	13
	Personalo apmokymas darbui su įranga
	Būtina
	Bus personalo apmokymas darbui su įranga. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 11 psl.
	

	14
	Apruošimui, naudojimui
	Dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai
	Dezinfekcijos ir sterilizacijos apruošimui dokumentai pateikiami su įranga. Žr. Bukletas_5.P.D.pdf 11 psl.
	




TIMPANOMETRAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI  – 1 vnt.
Modelis: touchTymp MI24, gamintojas: Maico, Vokietija
 
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima.
	Pastabos

	3.1
	Stacionarus timpanometras su integruotu liečiamu ekranu 
	Būtina 
	Yra stacionarus timpanometras su integruotu liečiamu ekranu. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 1, 2 psl.
	

	3.2
	Timpanometrinis tyrimas 
	Būtina 
	Yra timpanometrinis tyrimas. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 6 psl.
	

	3.2.1
	Signalo dažnis 
	Ne mažiau kaip 226 Hz  
	226 Hz. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 6 psl.
	

	3.2.2
	Slėgio ribos 
	Ne siauresniame intervale kaip nuo -350 iki +200 dPa 
	nuo -600 iki +400 daPa. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.2.3
	Tūrio ribos 
	Ne siauresniame intervale kaip nuo 0.1 ml iki 7,5 ml  
	0.1 ml iki 8 ml. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.2.4
	Tyrimo laikas 
	ne ilgiau kaip 5 sekundės 
	Tyrimo laikas 5 sekundės. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3
	Reflekso tyrimas 
	Būtina 
	Yra reflekso tyrimas. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3.1
	Tyrimų dažniai 
	Būtina: 500, 1000, 2000, 4000 Hz 
	500, 1000, 2000, 4000 Hz. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3.2
	Testų tipai 
	Automatiniai ir fiksuoti 
	Automatiniai ir fiksuoti. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3.3
	Momentinis grafinis atvaizdavimas ekrane tyrimo metu 
	Būtina 
	Yra momentinis grafinis atvaizdavimas ekrane tyrimo metu. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 3 psl.
	

	3.3.4
	Tyrimo metodai 
	Ipsi 
	Ipsi. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3.5
	IPSI intensyvumas 
	Ne siauresniame intervale kaip nuo 70 iki 100 dB 
	nuo 70 iki 105 dB. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 8 psl.
	

	3.3.6
	Timpanometrinių tyrimų valdymas liečiamu ekranu 
	Būtina 
	Timpanometrinių tyrimų valdymas liečiamu ekranu. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 2, 8 psl.
	

	3.4
	Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas 
	Būtina 
	Yra į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 2, 7 psl.
	

	3.4.1
	Terminio popieriaus plotis 
	Ne mažiau  kaip 110 mm. 
	110 mm. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 10 psl.
	

	3.4.2
	Integruotas LED liečiamas ekranas 
	Ne mažiau  kaip 10” colių 
	Integruotas LED liečiamas ekranas 10.4 colių. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 10 psl.
	

	  3.5
	Periferinės jungtys 
	Būtina 
	Yra periferinės jungtys. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 10 psl.
	

	3.5.1.
	USB  
	Ne mažiau 2 vnt. 
	2 vnt. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 10 psl.
	

	3.5.2
	LAN 
	Ne mažiau 1 vnt. 
	1 vnt. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 10 psl.
	

	3.6
	Komplektacija:
1) Timpanometras su integruotu spausdintuvu 
2) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio.
3) Popierius spausdintuvui (ne mažiau kaip 10 vnt.) 
4) Antgaliukai timpanometrijai 
5) USB kabelis 
6) USB atmintinė 
7) Valymo servetėlė 
8) Liečiamo ekrano pieštukas
	Būtina 
	Komplektacija:
1) Timpanometras su integruotu spausdintuvu 
2) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio.
3) Popierius spausdintuvui (10 vnt.) 
4) Antgaliukai timpanometrijai 
5) USB kabelis 
6) USB atmintinė 
7) Valymo servetėlė 
8) Liečiamo ekrano pieštukas. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 7, 9, 11  psl.
	

	3.7
	Prekės garantija
	≥ 24 mėn.

	24 mėnesiai. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 11 psl.
	

	3.8.
	CE ženklinimas
	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.
	CE ženklinimas. Žr. CE sertifikatas_6.P.D.pdf
	

	3.9.
	Įrangos apruošimui, naudojimui
	Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai
	Dezinfekcijos ir sterilizacijos apruošimui dokumentai pateikiami su įranga. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 11 psl.
	

	3.10.
	Personalo apmokymas darbui su įranga
	Būtina
	Bus personalo apmokymas darbui su įranga. Žr. Bukletas_6.P.D.pdf 11 psl.
	



DIAGNOSTINIS AUDIOMETRAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 1 vnt.
Modelis: MA 42, gamintojas: Maico, Vokietija
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima.
	Pastabos

	1.
	Diagnostinis Audiometras
	1 vnt.
	Diagnostinis Audiometras. Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	2.
	Du kanalai
	Būtina
	Du kanalai.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	3.
	Orinis laidumas
	Būtina
	Orinis laidumas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	4.
	Orinio laidumo intensyvumo ribos
	ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 dB iki 120 dB
	nuo -10 dB iki 120 dB.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	5.
	Kaulinis laidumas
	Būtina
	Kaulinis laidumas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	6.
	Kaulinio laidumo intensyvumo ribos
	ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 dB iki 85 dB
	nuo -10 dB iki 85 dB.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	7.
	Intensyvumo reguliavimas
	Būtina
	Intensyvumo reguliavimas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	8.
	Reguliatoriai įmontuoti prietaiso šonuose 
	Būtina
	Reguliatoriai įmontuoti prietaiso šonuose.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1, 3 psl.
	

	9.
	Intensyvumo keitimo žingsniai kas 5dB, 2 dB ar 1 db
	Būtina
	Intensyvumo keitimo žingsniai kas 5dB, 2 dB ar 1 db.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	10.
	Maskavimo stimuliavimas
	Būtina
	Maskavimo stimuliavimas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	11.
	Siauro dažnio triukšmas
	Būtina
	Siauro dažnio triukšmas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	12.
	Kalbos triukšmas
	Būtina
	Kalbos triukšmas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1,2 psl.
	

	13.
	Audiometrijos testai

	Būtina
	Audiometrijos testai. Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	14.
	Toninės audiometrijos testai
	HL, UCL, MCL, Aided
	Toninės audiometrijos testai.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	15.
	Kalbinė audiometrijos testai
	SRT, WRS, UCL, MCL
	Kalbinė audiometrijos testai.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	16.
	Rezultatų fiksavimas ir saugojimas
	Būtina
	Rezultatų fiksavimas ir saugojimas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	17.
	Automatinis kreivės sudarymas
	Būtina
	Automatinis kreivės sudarymas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	18.
	Rezultatai pateikiamas skystųjų kristalų ekrane
	Būtina
	Rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1, 4, 6 psl.
	

	19.
	Rezultatų saugojimas .PDF formatu
	Būtina
	Rezultatų saugojimas .PDF formatu.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	20.
	Spausdinimas
	Būtina
	Spausdinimas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1 psl.
	

	21.
	Terminis spausdintuvas
	Būtina
	Terminis spausdintuvas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	22.
	Integruotas ekranas
	Būtina
	Integruotas ekranas.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 1, 3 psl.
	

	23.
	Audiometro ekranas 
	5.7”, TFT, 640 x 480
	5.7”, TFT, 640 x 480,  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2, 6 psl.
	

	24.
	Ekrano rezoliucija
	Ne žemesnė kaip 640x480 taškų
	640x480 taškų.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	25.
	Periferinės jungtys
	Būtina
	Yra periferinės jungtys.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 5 psl.
	

	26.
	USB
	Būtina
	USB.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 5 psl.
	

	27.
	LAN
	Būtina
	LAN.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 5 psl.
	

	28.
	Komplektacija:
1) Audiometras;
2) Orinės ausinės;
3) Kaulinės ausinės;
4) Paciento atsako jungiklis;
5) Mikrofonas;
6) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio.
Spausdintuvas
	Būtina
	Komplektacija:
1) Audiometras;
2) Orinės ausinės;
3) Kaulinės ausinės;
4) Paciento atsako jungiklis;
5) Mikrofonas;
6) Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio.
7) Spausdintuvas. Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 2 psl.
	

	29.
	Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis
	Būtina, pristatoma kartu su įranga
	Bus  pristatoma kartu su įranga.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 7 psl.
	

	30.
	Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus
	Turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai įrodantys sertifikatai.
	Žr.  CE sertifikatas_6, 7.P.D.pdf
	

	31.
	Garantija
	≥ 24 mėn.
	24 mėn.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 7 psl.
	

	32.
	Įrangos apruošimui, naudojimui
	Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai
	Dezinfekcijos ir sterilizacijos apruošimui dokumentai pateikiami su įranga.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 7 psl.
	

	33.
	Personalo apmokymas darbui su įranga
	Būtina
	Bus personalo apmokymas darbui su įranga.  Žr. Bukletas_7.P.D.pdf 7 psl.
	




	TIEKĖJAS
	PIRKĖJAS


	UAB „Kavita“








	Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
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