VšĮ LSMU Kauno ligoninei, kaip perkančiajai organizacijai (toliau – Ligoninė) 2025-01-03 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) Lankstūs uretereskopai pirkimui buvo pateiktas pranešimas pavadinimu „Dėl sąlygų patikslinimo“ kuriame:
skaitydami sąlygas pastebėjome, kad nesutampa 1.1 pozicijos reikalaujamas prekių kiekis nurodytas priede "3_Pasiūlymo_forma" ir "6_Techninė_specifikacija-1". Prašome patikslinti koks kiekis reikalingas.
Išnagrinėjus Tiekėjo pranešimą Ligoninė paaiškina:
Kiekis turi būti toks kaip nurodyta techninėje specifikacijoje - 1.1. objektas - 25 vnt., 1.2. objektas - 1 vnt. 
	
	
	



