DĖL VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ (pirkimo ID 1776101) 1 ir 6 PIRKIMO DALIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMO
        
Vienkartinių medicininių priemonių pirkime ID 1776101 buvo gauti Tiekėjo paklausimai dėl 1 ir 6 pirkimo dalių:

,,Prašome patikslinti ar nėra spausdinimo klaidos 1-oje pirkimo dalyje prie apkloto ilgio, t.y.: „U formos apklotas 225 x 280 cm (±5cm)“. Įprastai tokio tipo apklotai yra gaminami 260cm ilgio, tokius apklotus gamina daugelis rinkoje esančių gamintojų bei tokius naudoja praktiškai visos Lietuvos medicinos įstaigos. Būtent toks ilgis yra optimalus šios procedūros operacinio lauko sterilumui užtikrinti.“

,,Prašome patikslinti ar nėra spausdinimo klaidos 6-oje pirkimo dalyje prie apkloto ilgio, t.y.: „su elastine anga 4cm (±1cm)“. Įprastai tokio tipo apklotai turi 6-7cm skersmens elastinę angą, tokius apklotus gamina daugelis rinkoje esančių gamintojų bei tokius naudoja praktiškai visos Lietuvos medicinos įstaigos šioms procedūroms atlikti. 3-5cm anga yra labai maža - tokie apklotai naudojami rankų arba vaikų operacijoms. Maža anga per stipriai veržtų galūnę, kas galėtų turėti neigiamos įtakos procedūrai ir pacientui.“

         2025-03-18 (skelbimo ID 1714050) prieš pradedant vykdyti pirkimą, norint tinkamai pasirengti pirkimui, pranešti tiekėjams apie ketinamo vykdyti pirkimo reikalavimus ir išsiaiškinti rinkos galimybes pateikti tai, ko reikia perkančiajai organizacijai, galimas rizikas, supažindinti rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis su pirkimo technine specifikacija siekiant gauti konsultacijas, pasiūlymus, pastabas techninei specifikacijai CVP IS buvo skelbta išankstinė rinkos konsultacija. Visi tiekėjai galėjo pateikti savo pastabas, pasiūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų. 
          Perkančioji organizacija, norėdama užtikrinti konkurenciją tarp tiekėjų, pagal galimybes atsižvelgė į  pateiktus siūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų ir ją koregavo (visi atsakymai pateikti lentelėje pridėtoje prie pirkimo dokumentų ,,Atsakymai tiekėjams po rinkos konsultacijos“). 
         Patiksliname, kad nei 1 (Specialios vienkartinės apsaugos priemonės) nei 6 (Apklotas galūnėms)  pirkimo dalyse spausdinimo klaidos nėra, techninė specifikacija nebus koreguojama, prekės bus perkamos pagal  nurodytus reikalavimus.

